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En el municipio de Barancabermeja en la IPSSalud Vital de Colombia, se reunieron los que al final de la presenta acta firman, para realizar entrega y recepcion ala
Secretaria de Salud de Santander mediante [a Resolucion anexa a la presents acta.

La entidad beneficiaria wenblcompromehe a garantizar las siguientes condiciones para fa entrega y recibo de los ventiladores:

1. Realizar las adecuaciones locativas que se requieran para poner en funcionamiento los ventiladores entregados:

La Secretaria de Salud de Santander, se compromete a gestionar y garantizar con la IPS correspondiente las preinstalaciones necesarias para la puesta en
funcionamiento de ks equipos y de |gual manera garantizar que las mismas esten dispuestas de manera oportuna respecto de: red eléctrica, gases medicinates,

temperatura y humedad relativa.

2. Incluir los ventiladores en la péliia de seguro correspondiente:
La Secretaria de Salud de Santander se compromete a incluir los equipos en el inventario de activos fijos de la institucion.

3. Adelantar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias de acuerdo con 13 hoja de vida de los equipos recibidos:

La Secretaria de Salud de Santander se comprometa a gestionar y garantizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo una vez finalice el periodo de
garantia del proveedor y a notificar las solicitudes de atencion de correctivos de manera oportuna y por lo canales suministrados por el proveedor mientras la garan&
este vigente.

4. Incorporar en su inventario los ventiladores que reciba:
La Secretana de Salud de Santander se compromele a adelanhr las actividades necesarias para incluir los (05) cinco equipos relacionados en la presenta acta al
mvetario de activos fijos de la institucion. ' N

5. Reaslizar recibo de los equipos:

La Secretaria de Salud de Santander, con la firma de la presente acta da por recibido los eqmpos que en ella se relacionan, como se detalla a eonhnuacm

5.1. Especificaciones técnicas a verificar previo a la instalacién: - ' Marca/ Modelo: ) CAREFUSION I VELA COMPREHENSIVE

Especificaciones técnicas minimas Observaciones

No Cumple

x| Cumple

1. Equipo para uso adultolpediétrico.

2 Pantalla nterconstruida: S

2.1 Tecnologia LCD o TFT

2.2 A color

2.3 Tamafio minimo 8

1 Control de parfmetrog de;
J1thmncm1entemnctﬁxaelrangode500mmaZOOOmLomayor
31memrwmmuﬂadrmgoda1a&0mmxpumnmwwyw
33. PEEP/CPAP que cubra el rango de 1 a 35 emH20 o mayor

3.4. Presitn inspiratoria que cubra el rango de 5 o menar a 60 cmH20 o mayor.

3.5. Fi02 que cubra e rango de 21a 100%

3.6. Mecanismo de disparo por flujo yo por presidn.

3.7. Sensbiidad espiratoria. i
3.8. Senshilidad inspiratoria o triger
3.9.Prus‘énsmam(PSV).Wes'bnasisﬁdaquec&mdmgodeﬁaSOcmHZOomaym.
3.10.Tmmoir!spimﬁoquac\bmelmgodeﬂjonmahegum

3.11. Ajusts de rampa de presion, retardo inspiratorio, rampa

3.12. Incremento 100% de O2 de 2 min o mayor

3.13. tholrmtﬁmoquecxbmelmgodowatmunnomayor

3.14._ Flujo base, continuo o CPAP.

3.15. Con opcion de pausa inspiratoria

3.16. Con opcion de pausa espiratoria

4. Caracteristicas generales: ; MEGE A

4.1 Mezclador de aire - oxigeno interno.

4.2 Monitoreo de F102 interno o integrado,

4.3 Sensor de flujo.

4.4 Con sistema de compensacién de fugas
AS.memaypmdemmenidamspMd
l.G.GeerehmdausiﬂemadonrbinadeﬂmMo(npdom)
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52 Preson meda en viss adreas.

5.3 Preson da meseim.

5 4 PEEP y'o At PEEP

55 Freoerca resprsiria.

S § Vaikamen mixsn

5.7 Peacon tE

S E Vgumen comerts exhaiado.

SSFQ2

5.10 Drstencbiidad.

S11Ressinca

5.12 Desphege de a mencs 2 de ks Fes Curvas de ventiandn de forma Srutanea: presioniempo, IGo/empo y volamernfbompo

5.13. Despiague de budes que mcluya presidn/voluren (cpcional)

S.14 Morrtoreo capnografia COZ (opdiona)

5.13 Capxidad de dmacenar evertos relacionados con los parametros vertiatorios selecc dos y tendencies al menos de 24
hores. .

A A AN RN AYASASNANANANIN ANAN AN AS

8. Modos verBatorios:

Sluodmmmdamprm&yvdmm

szvmmmm,mmmmm(swwmmwvdm

5.3 VenSiacién Asisto/Controlada y ventlacion mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) controfada por presion.

6.4 VenSariin espontanea presion soporte/CPAP,

8.5 Venflaciin no invasiva

6.6 Vertiacién en dos riveles de presion BIPAP o BILEVEL o DUOPAP

67Rmmmmdewoem5modormﬁamo pavdmnopream

LSRN AN AN AN AN AN

?.1,m1mqm

7.2 Presion inspratoria dta y baja.

7.3 PEEP bao. ]

1.4 Apnea.

1.5 Volumen minuto ylo cormiente (ato y bajo).

TBFreamrespwaamm

7.1 FiO2 dtay baja

1.8 Falia en el suministro de gases.

7.9 Falla en la dimentacion electrica.

7.10 Bateria baja.

7.11 Falla del ventiador.

7.12 Sdencio de alarmas,

BMMﬂIMMMGdGMW(T)M i

9menovw-1mmmmmmwm PR

| Accesorios y consumibles incluidos: i v

Un (1) brazo soporte para circuito de paciente (opaonal)

Um(l)baseroda;lepaulequpnconsstemadefremendmnosdosnmdas.

Un (1) kit de mangueras para suministro de gases medicinales.

Un (1) regulador de presion (pregjustado de 40 a 80 P3) para el suministro de oxigeno desde un cilindro

Un___ () circuitos de pacients adulto

A AN AYANASAN AN ES CN LN AN AN EN EN AN AN RS AN RN

nNo euwteeqaclo
o)

(e (<2 _)fitros antibacterides de aita eficienca

No Tncloido
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5.3.  Verificacion de equipos y accesorios:

No. Marca Modelo No. Serie Partes ] Accesorios inlcuidos en la oferta

Brazo soports para circuito de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
VELA CAT04280 Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
COMPREHENSIVE Cable de poder AC
[] Circuito de ventlacion
D Filtro antibacteriano
- Brazo soporte para circuito de paciente
- | /| Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 medas
© VELA ' - Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
CAT04482
COMPREHENSIVE - Cable da poder AC
Circuito de ventilacién
[:] Filtro antibacteriano
- Brazo soporte para circuito de paciente
- Basarodablepameleqmpoconsns!emadefrenoenaimenos2medas
VELA - Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
CAT04430
COMPREHENSIVE Cable de poder AC
[V] Cirwuito de ventilacion
[] Fitro antbacteriano
[Z] Brazo soporte para circuito de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al merios 2 ruedas
VELA Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
CAT04430
COMPREHENSIVE Cable de poder AC
Circuito de ventilacion
[] Fittro antibacteriano
Brazo soporte para circuito de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
VELA Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
CAT04522 |
COMPREHENSIVE E Cable de poder AC b
[7] circuito de ventitacién
] Fitro antibacteriano

1 |CAREFUSION

2 | CAREFUSION

3 | CAREFUSION

4 |CAREFUSION

5 |CAREFUSION
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54, Verificacién de entrega de documentos
No. [ Marca Modelo No. Serie Documentos
_ Hoja da vida [ Jmencal de operaciénisuario
Copia Permiso Comertiaiizacion [/ Jmanuat mantenimientatsanvicio
Cronograma mart. Preventivo DwmﬂdOPm
1 [CAREFUSION| OMPR“EEHIJE‘N ve|  CAT04280 Registro capacitacion [/ Juia répida de funcionamient
. [(7] Registro instatacion [/ ]uista de chequeo para mito preventivo
Manua/quia de instalacion [[7 Jcuia de impieza y desinfeccion
[[7] copia dea Deciaracion de Importacion [[7 ] carta de garantia y contacto de serv. técnico
Hoja de vida [ manual de operaciontusuario
Copia Permiso Comerciaizacién [/ IManua mentenimientorsenvicio
—_ Cronograma mant. Preventivo [/ Jviegrama de partes
2 [CAREFUSION|  \ ooeenaive | CATO4482 Registra capacitacion [7 ]6uia répica de funcionamierto
, Registro instalacién [ Juista de chequeo para mito prevensivo
[V] Manualguia de instatacién [/ Jcda de lmpiezay desinfecsién
[/] Copia de la Dectaracion de importacisn [/ Jcarta de garantiay contacto de serv. técrico
Hoja de vida [/ IManua de operacisnusuario
Copia Permiso Comerciaiizacién [/ IManua mantenimiento/senicio
Cronograma mant. Preventivo Diagzna de partes
3 VELA ) o e I
CAREFUSION| o\ corensive | CATOH90  I[7] Regsto copacitcion t [ uia ripida de tuncionamiento
[[/] Regstro instatacién ’ [/ Justa de chequeo para mito pr
[[/] Manualiguia de instetacisn : [ Jouia de fmpiezay desinfeccion A
[/ ] Copia de ta Declaracion de importacién [~ _|Carta de gerantia y contacto de serv. técrico
, E Hoja de vida -Manud de operacidn/usuario .
Capia Permmiso Comercisizacion [/ IManual manterimientoiservicio
: VELA m Cronograma mant. Preventivo -Dlagm\adapa'tss
4 | - B . P B £} . N
CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT04430 m Registro capacitacion Gmnbtdadehnwnnm )
[7] Registro instalacién [/ Jtista de chequea pera mito preventivo
[] Manuaiiguia de instatacién [/ ] Guia de impiezay desinfeccis
[/] Copia dataDederacion de Importzcisn [/ |Carto de garantiay contacto de sery. técico
Hoja de vida [/ JManual de operacinusuario .
Copia Permiso Comercializerién [/ IMancal manterimiento/servicio
5 |CAREFUSIO VELA Cronograma mant. Preventivo * [ Joiagrama de partes
S N . . . N . .
Regisiro instafacion [/ Juista de chequeo pera mto preventivo
Menualiguia de instalacion [ Juie de impieza y desinteccién
[[7] copia d ta Dectaracion de impartacién [z Jcarta do garantia y contactn de serv. técnico
Deacuer:_habewdenciadoyregishafhmdacfasefo‘tmaﬁzaelprwesodevenﬁ@cmden‘anspone entrega, instalacion, puesta en funcionamiento y
enygnamenb demdg uno de los equipos relacionados a la Secretaria de Salud de Santander .
?W‘)a:;m'ﬂ.T:;Trﬁ:ob:l::nrt::gmbdebdmywdaunadelasespecrﬁcactonesléenmsmlmmas que hacen parte del concepto técnico emitido el (26) de
marzo) de (2020), es marca CAREFUSION, modelo VELA COMPREHENSIVE.

Scanned with CamScanner



o5

'S ¥ *| GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD i UNGRD
T Acta de entrega de equipos biomédicos = e
Acta No. ‘ |Fecha: 25- 09 -2020 |
Nota 1: La totalidad de los (05) cinco equipos, quedaron en custodia (instalados y puestos en funcionamiento) en la IPS: Salud Vital de Colombia IPS

Nota 2: Asi mismo la IPS notificara al proveedor y al interventor éuaiquier posible falla con los equipos de la presente acta, dicho reporte sera a cargo de, reponsable
del area biomédica de la institucion quien reportara al ingeniero, interventor designado para esta acta y al correo reportenovedades.ungrd@gestion.umb.edu.co.

Observaciones:

Secretaria de Saiud de Sentander s 7 ' Ingeriec Homédco '
Nombre Deiegao —Javier Villautizar %Ucﬁrﬁ.-m:f‘{ana well, Ve #r Nombre (Tpncop £ 12 AnTrRsd
Cedia BE:'25Z MYI¢c O CedU'aB.)S%’JT}

Cedula /074/65391_.4
PROVEEDOR DQ{ q‘c‘elOf\ ) S Universidad Manbela Beltfin 0‘0
SHRS

Norbre 10 343 ‘ » ' ~ homre Hedca Acent

Cedula Cedula 63559302
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e tior [ CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 163-2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO lﬁ}
T DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A e

ACTA ACLARATORIA No. UMB-MSPS-ACL-INSTRUMENTACION S.A.-0038

FECHA ACTA INICIAL 25/08/2020
LUGAR DE INSTALACION IPS SALUD VITAL DE COLOMBIA

“Por medio de la cual se garantiza el acceso a la informacion de interventoria correspondiente del
acta de instalacion de equipos biomédicos en el marco del contrato de prestacion de servicios No.
5577-MECOVID-19-595-2020"

El coordinador Técnico de interventoria ejecutada por la Universidad Manuela Beltran a los contratos
suscritos por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social y la Unidad Nacional para la gestion del Riesgo
de Desastres UNGRD, en atencion de la verificacion de calidad de las actas por medio de las cuales
se reporta la entrega de los equipos biomédicos para atender la pandémica COVID-19, se permite
emitir la presente acta aclaratoria, en garantia del acceso a la informacién clara y objetiva de los
procesos de aceptacion de entrega a satisfaccion de equipos tipo Ventiladores marca Carefusion /
Vela asi:

DESCRIPCION DEL ACTA PRINCIPAL

El siguiente cuadro relaciona la informacion correspondiente al acta de entrega firmada en Salud Vital
de Colombia IPS S.AS., en donde fueron entregados (5) Cinco equipos biomédicos
correspondientes a Ventilador, misma que sera objeto de aclaracion por el presente documento y
cuya informacién veridica y soportada corresponde a los siguientes datos:

Item Contenido en el Acta No contenido en el Acta Informacion Aclaratoria
Numero de Acta - 238

 Fecha de Concepto Técnico | - | - |

Nombre de Representante de
ente Gubernamental de Salud
Numero de Cedula

Nombre de Gerente de IPS
Nimero de Cedula

Nombre de Ingeniero
Biomédico de IPS
Numero de Cedula

Nombre de Representante de
Proveedor
Nimero de Cedula

Nombre de Interventor
Biomedico
Numero de Cedula
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Nombre IPS Beneficiaria

Nombre Ente Gubernamental

X - Secretaria de Salud Departamental de
Santander

Nombre Proveedor

B Item a Corregir

Equipo \

Informacién Técnica de los Equipos

Marca / Modelo

Item Corregido

*La informacion aqui contenida es aclaratoria y se diligencia en concordancia con errores de digitacion o no legibilidad del documento principal

Observaciones

Ninguna.

El presente documento se expide en atencion de las facultades otorgadas a la Universidad Manuela
Beltrdn por medio del contrato de prestacion de servicios No. 5577-MECOQOVID-19-595-2020,
atendiendo ademas las disposiciones relativas a la modificacion de errores formales contenidas en el
articulo 45 de la ley 1437 de 2011, y se concibe como parte integral del acta original objeto de

aclaracion

Emitido el 08 del mes de Noviembre del afio 2020.

Cordialmente,

FREDDY ALEXANDER BARBOSA JAIMES
Coordinador Técnico de Interventoria

Universidad Manuela Beltran

Proyectd: SFigueroa
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