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GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD @UNGRD
Adta de enlrega de equipos bioméaicos Hen o
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| Acta No. FFocha: 08 da agoslo de 2020

En la ciudad de Medellin, en a IPS: Promotora Médica las Américas S.A, se reunieron los que al final de [a presenta acta firman, para realizar entrega y recepeitn ala
Secrelaria de Salud Departamental de Antioquia mediante la Resolucion anexa a la presente acta.

La entided beneficiaria cuentalcompromele a garanlizar las siguientes condiciones para fa enlrega y recibo de los ventiladores:

1. Realizar las adecuac locativas que se requieran para poner en funcionamiento los ventiladores entregados:

La Secretaria de Salud Departamental da Antioquia, se compromele a gestionar y garantizar con la IPS correspondient las preinslalaciones necesanias parala puesta en

funcionamiento de los equipos y de igual manera garantizar qua las mismas esten dispueslas de manera oporiuna respeclo de: red eléclrica, gases medicinales, temperalura y
humedad relativa.

2, Incluir los ventiladores en la péliza de seguro correspondiente:
La Secrelaria de Salud Departamental de Antioquia se compromele a incluir los equipos en el inventario de activos fijos de la institucidn.
3. Adelantar las acciones de mantenimlento preventivo y correctivo necesarias de acuerdo con la hoja de vida de los equipos recibldos:

La Secrelaria de Salud Deparfamental de Anlioquia se compromete a gestionar y garantizar las aclividades de mantenimiento preventivo y correctivo una vez finalice el periodo

de garantia del proveedor y a notificar las solicitudes de atencién de correctivas de manera oportunay por lo canales suministrados por el proveedor mientras la garantia esle
vigenle.

4. Incorporar en su Inventaric los ventiladores que reciba;

La Secretaria de Salud Deparlamental de Anlioquia se compromele a adelantar las actividades necesarias para incluir los {18) dieciocho equipos relacionados en la prasenle acla
al invelario de activos fijos de la institucion.

3. Realizar recibo de los equipos:

La Secretaria de Salud Deparfamental de Anlioquia, con Ia firma da la presents acta da por recibido los equipos que en ella se relacionan, como se detalla a continuacion:

51.  Especificaciones técnlcas a verificar previo a la Instalacién: Marca f Modelo: CAREFUSION f VELA COMPREHENSIVE

Especificaciones técnicas minimas Observaciones

Mo Cumple

1: Equipd péra uso aduftolpediatico;:

2.1 Tecnclogia LCD o TFT

2.2 Acolor

2.3 Tamafto minimo 8

3: Conbrol da paramalios 08500 UL LS i
3.1 Yolumen cormianta que cubra &l rango de 50 o menor a 2000 mL o mayor.
3.2 Frecuencia respiratoria que cubra el range da 1 a 80 respiraciones por minuto o mayor
3.3. PEEP/CPAP qua cubra el rango de 1 a 35 emH20 o mayor

34, Presién Inspiratoria que cubra el rango da 5 o menor a 50 emH20 o mayor.
3.5, Fi02 que cubra el ranga da 21 a 100%

3.6. Mecanismo da disparo por flujo ylo por prasin,

37, Sensibilidad espiraloa.

3.8. Sensibilidad inspiralonia o triger

3.9, Presiba soports (PSV), presisn esistida que cubva el rango de 0 a 50 cm H20 o mayor.
3.10. Tlempo inspiratorio qua cubra of rango de 0.3 o menor & 5 segundas.
3.1 Ajusle da rampa da presida, relardo Inspiratorio, rampa

312 Incremento 100% de 02 da 2 min o mayor

3.13. Flujo inspiratorio que cubva &l rango da 10 a 100 Umin o mayor.

3.14, Flujo base, continuo o CPAP.

3.15. Con opeitin da pausa inspiratoria

3.16. Con opeidn de pausa espiratoria

4. Caractaristicas genarales:

4.1 Mezclador de aire - axigeno intemo.

4.2 Monitoreo da FiO2 intamo o integrado.

4.3 Sensor da Mujo.

4.4 Con sistema da compensacion de fugas

45, Dasplisgues en pantalla y panel de control en idioma espafol

4.6. Generaclon de aire mediante sislema de turbina de aito fiujo (opcional)
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|5.:Qua permita menviarizar fog Siguisniad parématios: S g e T :
(5.1 Presién inspiraloria pico.

[5:2 Presién media en vias atreas.
(5.3 Presién do meseta.

(5.4 PEEP ylo Auto PEEP

[5.5 Frecuencia respiratoria,

5.6 Volumen minuto.

5.7 Relacitn |E.,

5.8 Volumen corisnte exhalado.
59Fi02

5.10 Distansibilidad.

5.11 Resislencia,

5.12 Despliegue da al menos 2 da les res curvas da vantilacién da forma simultanea: presidaiempo, Tujotiempo y volumenfismpo

5.13. Despliegue do bucles que Incluya presibnivolumen (opcional)
5.14. Monitoreo capnografia CO2 (opcianal)
5.13 Capacidad de almacenar evantos relacionados con los parametros ventilatorios seleccionados y lendencias al menos de 24 horas.

8. Modog ventlafodos: A NI LA RIS D R R e e el
51Modosoomncnonalesenmmnrmiuman

6.2 Ventlacin Asislo [Conlrolada y ventitacién mandatoda intsrmitents sincronizada (SIMV) cont lada por volumen,
6.3 Venblacién Asisto/Controlada y ventilackin mandatoria Intsrmitents sincronizada (SIMV) controlada por prosion.
6.4 Ventlacidn espontanea: presion soporta/CPAP.

6.5 Ventilacién ng invasiva.

8.6 Ventlacida en dos niveles de fxesidn BIPAP o BILEVEL o DUOPAP

6.7 Respaldo en casa do apnea da acuerdo al modo wnl]lalono pof vulurnen o pras»bn

7. Alarmas: o
[AR Mblesymu&asqumbles

7.2 Presién inspiratoria alla y baja.

7.3 PEEP bajo.

74 Apnea.

7.5 Volumen minuto ylo cormients {allo y bajo).

7.6 Frecuancia respiratoria alta,

T.TFi02 alta y baja.

7.8 Falla en el suministro da gases.

7.9 Falla en la alimenlacitn slectrica.

1.10 Balarla baja.

7.1 Falla dal ventilader.

7.12 Sllencio da alamas.

|8- Baterda recargabile da respaldd con automomia de minimo uria (1) hora.
Qﬂmwbmnhdmmqud-{mbMmecammwm
[Acbesoiics y consumibles inciidas: i ¥

Un 1) brazo soporte para circuity de pacients [opdona!)
Una (1) base rodable para el equipo con slstema de freno en al menos dos ruedas,
Un (1) kit de mangueras para suministo de gases medicinales.

NN RN A A RN R A AN AN RN AN AN RN ANANA

SN SIS S S sR ISR

53, Verificaclon de equipos v accesorios:

No. Marca Modelo No. Serle Partes | Accesorios Inlculdos en Ia oferta

m Brazo soporls para clrcuilo de paciente
@ Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 rusdas

VELA [] Kitde mangueras para suministro de gases medicinales
1 | CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT03202 E G PN

7] circuito de ventilacion

E] Filtro antibacteriano

Ej Brazo soporte para circuilo de paciente

Base rodable para el equipo con sislema da freno en el menos 2 ruadas

VELA Kil de mangueras para suministro de gases medicinales
2 | CAREFUSION COMPREHENSIVE CATO03062 o
Circuito de ventilacitn
Fillro antibacterfano
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Brazo soporte para circuilo de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
VELA (V] Kit de mangueras para suministro da gases medicinales
CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT03146 m bl ki A

[¥] circuito de ventiiacion
[XX] Fittro antibacteriano

Brazo soporte para circuilo de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
CAREFUSION VELA catoarre  |[7] Kitde mangueras para suministro de gases medicinales
COMPREHENSIVE [/] Cabe de poder AC
] cirevito de ventlacién
[X] Fitvo antibacteriano

{Z] Brazo soporte para circuito da pacients
(7] Base rodabe para el equipo con sistema de freno en al menos 2 rvedas

VELA m Kit da mangueras para suministro de gases medicinales
Fl
CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT03166 lz AL

Circuito da ventilacion
(3] Fitvo antibacteriano

[/] erazo soporte para circuito de pacienta

m Basa rodable para el equipo con sistama da freno en al menos 2 ruadas
VELA CATO03149 (7] Kitde mangueras para suministro de gases medicinzies

COMPREHENSIVE |Z] Cable da poder AG

[7] circuito de ventilacion

[X] Fitro antibacteriano

CAREFUSION

IZ Brazo soporte para circuito de paciente
m Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas

CAREFUSION VELA CATO3155 IZ] Kil de mangueras para suministro de gases medicinalas
COMPREHENSIVE [J] Cable de poder AC
[7] Circito de ventilacién

(] Fittro antibacteriano

Brazo soporls para circullo de paciente

[Z] Base rodable para el equipo con sislema da freno en al menos 2 ruedas
CAREFUSION VELA CAT03037 [”] it da mangueras para suministro de gases medicinales
COMPREHENSIVE [z] Cable de poder AC

[7] circuito e venttacien

[X] Fitro antibacteriano

m Brazo soporle para circuilo da patiente

(7] Base rodable para el equipo con sistama de renc an al menos 2 ruedas

CAREFUSION VELA CAT03198 (/] Kt da mangueras para suministro de gases medicinales
COMPREHENSIVE [7] cable de poder AC

[Z Circuito de ventilacion

[X] Fitro antibacteriano

[¥] Brazo soporte para circuito de paciente
m Base rodable para el equipo con sislema de freno en al menos 2 ruedas

CAREFUSION VELA CAT03282 Kit de mangueras para suministro da gases medicinales
COMPREHENSIVE (/] cable de poder AC
Circuito de ventilacion

(3] Fitiro antibacteriano

3de



PROCESO GESTION DE LA PRESTACIGN DE SERVICIOS EN SALUD @
FORMATO Acla de enirega da equipos biomédicos i LN e

Acta No.

[Fecha:

1

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT03173

[V] Brazo soporte para circuilo de paciente

(/] Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
E Kit de mangueras para suminislro de gases medicinales

IE Cable de poder AC

Circuito de ventilacién

[X] Fitro antibacteriano

12

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CATO3217

|Z| Brazo soporte para circuilo da pacients

EI Base rodable para el equipo con sistema de freno en &l menos 2 ruedas
Kit de mangueras para suminislro da gases medicinales

(7] Cable de poder AC

[ZI Circuilo da venfilacién

[zl Filtro antibacteriano

13

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CATO03025

% Brazo soporte para circuito de pacienls

Base rodable para el equipo con sislema de freno en l menos 2 ruedas
IZ] Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

Cable de poder AC

[Z] Gireuito de ventitacisn

[X] Fitro antibacteriano

14

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT03185

Brazo soporte para circuilo de paciente

Basa rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
E Kit de mangueras para suministro da gases medicinales

[7] Cable de poder AC

|Zi Circuilo de ventitacidn

[X] Firo antibacteriano

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT03003

m Brazo soporte para circuito de pacients
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menas 2 ruedas
[z Kil de mangueras para suministro da gases medicinalas
[7] cabie de poder AC
[¥] circito de ventilzcion
(] Fitro antibacteriano

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT03048

m Braza soporla para circuilo de paciente

IZ Base rodable para el equipo con sislema de frena en al menos 2 ruadas
E] Kit de mangueras para suminislro da gases medicinales

[7] cable de poder AC

[] Circuito de ventitacion

3] Fillro antibacterian

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT03181

[7] Brazo soporta para circuito de paciente

[7] Base rodatha para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
E Kil de mangueras para suministro de gases medicinalas

|Z] Cable de poder AC

[7] Circuito de ventiacion

[X{] Fitvo antibacteriane

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT03047

m Brazo soporle para circuilo de pacients

|Z] Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
IZI Kit de mangueras para suminislro de gases medicinales

m Cable de poder AC

E Circuito de ventitacidn

[Z} Filtro antibacteriano
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54, Verificaclén de entrega de documentos
Ho. Marca Modelo No. Serle Documentos
[-7] Hoja de vida [V manual ga operacioniusuario
|Z] Copia Permiso Comarclalizacién @w mantenimisntolsendcio
VELA Cronograma manl. Praventivo I:Z]Diagrama da partas
1 |CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT03202 z] Registro capacitacitn Esu;a répida da funcionamiento
[7] Registro instatacien [V Juista do chequse paramtto proventivo
(] Manualiguia de instalacién [/ ]6uia e impiezay desinteccisn
m Copla de la Daclaracion da Importacién mCmdegaranﬁaywnlacmde senv. tdenico
(7] Hoja de vida [ JManual ds operaciéniusuario
[7] Copia Permiso Comercializacién [ Imanua mantenimientoisenvicio
VELA [Z Cronograma mant. Preventivo Eniagmme da parlas
2 |CAREFUSION] .y neeievoe | CAT03082  |[57] Regisimo copacitacibn 7] Gule répida de funcionamientn
[7] Registo instatacisn [/ ]uista da cheguas para mito preventivo
[7] Menualiguia de instalacién [/ Jcuia do fimpiszay desinfoccibn
[ Copia de ta Dectaracion de Imporiacien [ Jcarta da garantia y contaclo da senv. tcnico
[] Hoia do vida [z IManual do operaciénivsuario
[ copiaPemiso Comercializacién [ Manva mantanivientersenvicio
VELA Cronegrama mant. Preventivo [Enmma de partes
3 |CAREFUSION| oy oocrenave | CATO3146 Rogistro capaciacién [ Jouia rapida do funcionamiento
Registra instalacign [/ Juista de chequeo paramto preventiva
[Z] Manualiguia ds instatacisn [ Touia datimpiaza y desinteccisn
[T copiade ta Doctaracion de Importacitn (7 ]carta da garantia y contacto de serv. écrico
[ Hoia da vida [ IManual de oparacisniusuasio
Iz Copla Parmiso Comercializacion Manua! mantenimientalservicio
VECA [7] Gronograma manl. Prevanto [ viagrama do partes
4 |CAREFUSION| voorievae | CATO3179 |[7] Registro capaciacisn 7 ]cuia 18pida de funcionamiento
[V] Registo instatacion [ Yuista do chogueo para mtto preventivo
Manualiguia do instalacién (7] 6uia de fimpiszay desinfoceisn
[ copia e 1a Declaracion do Importacion [~ carta de garanta y contacio de serv. thenico
[ Hoia de vida [V IManual de operecisnhusuario
[+7] copia Pemise Comerciatizacién [ IManual mantenimisntofservicio
vt Cronograma mant. Praventivo [ oiegrama da partes
5 |CAREFUSION| (v oncrenave | CATO3166 Registro capacitacion [ Iuia rapida de funcionamiento
Registro inslalacién Llsla de chequao para mto prevenltivo
Manualiguia de inslalacibn [ ]Guia de limpieza y desinteccién
[] copia e 1a Dectarzcion de Impodacion [“7carta de garantia y contacto de ser. terico
[ Hoia de vida (7 Manval ge opsracidniusuario
Copia Permiso Comercializacitn [ Imanuat mantonimientorsenicia
VELA Cronograma mant. Proventivo Diagrama de parles
§ |CAREFUSION| o\ ooruensive | CATO3149 Registio capacitacion [ J6via spida de funcionamiento
iz‘ Registro instalacién Lis!.a de chequeo para mito preventivo
Manualiguia da instalacibn [/ Juia do impiszay desinfeccicn
Copla da la Declaracion de Importacitn Caﬂa da garantia y contacto de serv, lécnico
Hoja do vida [ Imanuat de operacisniusuario
Copia Permiso Comarciaizacidn [C¥ TManual mentenimiontolsenicio
VELA Cronsgrama mant. Preventive Diagrama da parles
7 |CAREFUSION| o ionervce | CATOSSS Registo capacitasitn 7] Guia rapida do funcionamisnio
[ Registo instatacien [ usta de chequen para mito proventivo
(7] Manualiguia e nstalacion 7 Jovia dolimpiezay desinteccion
[+ Copia data Dectaracion de Importacidn [ ¥ Jcarta da garentia y contacto do serv. ecnico
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[7] Heia do ida [ TManual o operacienisuario
[V Copla Permiso Comercializacion [/ IMenual mantecimisntotsenicio
VELA Cronograma manL Praventivo Diagrema da partes
8 [CAREFUSION| yoperengve | CAT03037 Registro capacitacién [ Tsvia rapida de funcionamiento
Regisko instalacidn [ Justa de chequen para mito proventive
Manualfguia de instalacitn mauin de fimpieza y desinfoccién
([ copia de ta Dectaracion de Importacicn [ ]carta de garantiay contacta da serv. tcrico
[7] Hojadavida [7 Jmanual go operacisniusuario
E Copia Permisa Comercializacion lZ]Manual manlanimientoservicio
VELA Cronograma manl. Preventivo Diagrama da partes
9 | CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT03198 Registro capacitacin Guia rapida de huncionamianto
Registr instelacion [ ista d chequeo para mito preventive
Manualiguia de instalacisn [ Jsuia do timpieza y desintoccisn
Copéa do la Declaracion de Importacién IZlCana da garantia y conlaclo da serv, lécnico
Hoja de vida [ JManusl de operacisniusuario
Copia Permiso Comercializacitn Manual mantenimianlo/senvicio
VELA Cronograma mant. Praventivo Diagrama de parles
10 | CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT03282 7] Registro capacitacitn Guia rapida da funcionamiento
Reglsto instalacion [/ ]uista da chaques para mito preventivo
Manualigula da instalacién [/ J6uia da timpiaza y desinfeccion
[[] copia da a Dectaracion de Importacién [/ ]carta do garantia y contacto de serv. téenico
Hoja da vida [ Manual de eporacionusuario
[7] copia Pemnise Cometciatizacign [ Imanuat mantenimientatsenicio
Vi Cronograma mant. Preventive [ Jniagrama de partes
11 | CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT03173 Registro capacitacion Guia tépida da funcionamiento
Registro instalacion [ ]ista de chequeo para mto preventivo
[¥] Manuatiguia de instatacion [ 7 ]G do iimgieza y desinfoccitn
] Copia da ta Declaracion da Imperiacién [ Jcarta e garantiayy contacto da sen, técrico
[/] Hoja de vida Ejumual da operacion/usuario
Copla Permiso Comercialzacién [T 7 IManual manterimientotservicio
VELA Cronograma manl. Proventivo Diagama de partes
12 | CAREFUSION COMPREHENSIVE CATO3217 Registro capacitacién EGUF& répida de funcionamiento
Registro inslalacion Lis1a da chequao para mito praventive
[/] Menualiguia da instatacitn [/ Jcuia de timpiaza y desinfoceisn
Copia da la Declaracion da Importacién [ Jcarta do garantiay contacto do serv. técrico
Hoja da vida _E.‘ZlManualde operacidnlusuario
[/] copiaParmiso Comercializacin [ IManual mantenimientoiservicio
VELA Cronggrama manl Preventiva Diagrama da partes
13 | CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT03025 (7] Registrs capacitacitn [/ Juia rapida de tuncionamiento
[7] Registo instatacion [/ uista do chogquec para mtio preventve
[7] Manusliguia do instatacion [/ Jouia do limpieza y desinfectisn
[[i7] Copia deta Dectaracion de Importacién [ ]carta da garantiay contact de s, tacnico
[/] Hoja da vida [/ IManual da operacientusuario
Copia Permiso Comercializacign [ JManual manterimientoisenvicio
VELA E Cronograma mant. Preventivo Diagrma da partes
14 |CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT03195 Registro capacilacion Gufa thpida de funcionamianto
Registro instalacién [7]tista e chequeo para mito preventiva
Manualiguia de instalacién [ Jouia de impisza y desinfoccisn
m Copia do la Declaracion de Importacion mcm da garantia ¥ contacto da serv. taenico
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(/] Hoia de vida 7 TManuel ds operacitntusuario
CopiaPemiso Comercializacidn [ Jmanvel manterimientoisenicio
s Cronograma mant. Preventivo [ Jviagrama da partes
15 | CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT03003 @ Registro capacitacion Eaﬂa rapida da funcionamienty
Registro instalacién [Aista da chequeo para mto preventivo
Manualiguia de instalacion [+~ ]cuia da fimpieza y desintoccién
Copia de la Declaracion da Importacion [“]catta de garanta y contacto ds serv. igenico
Hoja do vida [ IManual de operacisntusuario
[V Copia Permiso Comerciatzacitn [ IManual mentenimiontoisenicio
VELA Cronograma mant. Preventivo [ Ioiagrama de partes
16 | CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT03048 E Registro capacitacion Elsuia répida da funcionamiento
Registro instalacion Lisla de chequeo para mtto praventivo
Manualiguia do instalacisn [[7)ouia de lmpicza y dosinfoccion
Copia de la Declaracion da Imporacién Ecm do garantia y contacto de serv. lécnico
Hoja de vida [CeIManuat de opsraciontusuario
Copia Permiso Comercializacién [ Jmanual mantenimientolservicio
VELA Cronograma mant, Preventivo Diaglama de partes
17 |CAREFUSION| o ioocuense | CATO3191 Registro capacitation [ Jouia apida de funcionamiento
EI Registro instalacidn Lislade chequeo para mio preventivo
Manualiguia de instatacion [~ ]cuia de limpieaa y desinteccion
rEi Copia da I Declaracion da Importacién Cana da garantia y contacto de serv. lcnico
Hoja de vida (= JManual de operaciéniissuario
Copia Permiso Comerciaizacién [V IManual manterimientolsenvicio
VELA Cronograma mant. Preventvo Diagrama da partes
18 [CAREFUSION| v\ oocuenvee | CATO047  |[T7] Regisvo capasitacion [~ Touia rapida do funcionamiento
Registro instalacign [z Jista de eheques para mito proventive
Manuallgula de instalacién [T cuia do limpieza y desinfeccitn
[T7] Copiada ta Dectaracion da Importacién Carta do garania y contacto de serv. técrico

De acuerdo alo evidenciado y regislrado en el acla se formaliza el proceso de verificacién de lransporte, enlrega, instalacidn, puesta en funcionamiento y entrenamiento de cada

unode los equipos relacionados ala Secrelaria de Salud Deparlamental de Antioquia.

Adicionalmente, se verifict el cumplimiento de lodas y cada una de las especificaciones lécnicas minimas que hacen parle del conceplo técnico emitido el (26) de (marzo) da
(2020), sobre los ventiladores marca CAREFUSION, medelo VELA COMPREHENSIVE,

Nota: La totalidad da los equipos (1B) dieciocho, quedaron en custodla {instalados y puestos en funcionamiento) en la IPS: Promotora Médica las Américas.

A

Secretaria S I'I'l| de Salud y Proteccion Soclal de Anfioquia Promotora Médica las Américas Promolora Médica las Américas

Lina Maria Bustamante Juan Gonzalo Alvarez Jose Mauricio Mieles Tamayo
Secrotaria da Splud Garenla Courdinador da Ingeniaria Biomédica
7;/}9 mré ZM:: > [,h\' A~ OCM PO
Instrumentacién S.A Universidad Manuela Beltrin
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T DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A e

ACTA ACLARATORIA No. UMB-MSPS-ACL-INSTRUMENTACION S.A.-0049

FECHA ACTA INICIAL 08/08/2020
PROMOTORA MEDICA LAS
LUGAR DE INSTALACION AMERICAS S.A

“Por medio de la cual se garantiza el acceso a la informacion de interventoria correspondiente del
acta de instalacion de equipos biomédicos en el marco del contrato de prestacion de servicios No.
5577-MECOVID-19-595-2020"

El coordinador Técnico de interventoria ejecutada por la Universidad Manuela Beltran a los contratos
suscritos por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social y la Unidad Nacional para la gestion del Riesgo
de Desastres UNGRD, en atencion de la verificacion de calidad de las actas por medio de las cuales
se reporta la entrega de los equipos biomédicos para atender la pandémica COVID-19, se permite
emitir la presente acta aclaratoria, en garantia del acceso a la informacién clara y objetiva de los
procesos de aceptacion de entrega a satisfaccion de equipos tipo Ventiladores marca Carefusion /
Vela asi:

DESCRIPCION DEL ACTA PRINCIPAL

El siguiente cuadro relaciona la informacién correspondiente al acta de entrega firmada en Promotora
Medica Las Américas S.A, en donde fue entregados (18) Dieciocho equipos biomédicos
correspondientes a Ventilador, misma que sera objeto de aclaracion por el presente documento y
cuya informacién veridica y soportada corresponde a los siguientes datos:

Item Contenido enel Acta | No contenido en el Acta Informacion Aclaratoria
Numero de Acta - 142

Fecha de Concepto Técnico - | - |

Nombre de Representante de
ente Gubernamental de Salud
Numero de Cedula - X 52.153.648

Nombre de Gerente de IPS - - R
Numero de Cedula - X 70.566.356

Nombre de Ingeniero
Biomédico de IPS
Numero de Cedula - X 71.279.351

Nombre de Representante de
Proveedor

Nimero de Cedula - X 79.381.411

Nombre de Interventor
Biomedico
Nimero de Cedula - X 1.020.449.988
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Nombre IPS Beneficiaria

Nombre Ente Gubernamental

Nombre Proveedor

Informacio

Item a Corregir Equipo

n Técnica de los Equipos
Marca / Modelo

Item Corregido

Ninguna.

*La informacién aqui contenida es aclaratoria y se diligencia en concordancia con errores de digitacion o no legibilidad del documento principal
Observaciones

El presente documento se expide en atencion de las facultades otorgadas a la Universidad Manuela
Beltran por medio del contrato de prestacion de servicios No. 5577-MECOQOVID-19-595-2020,
atendiendo ademas las disposiciones relativas a la modificacion de errores formales contenidas en el
articulo 45 de la ley 1437 de 2011, y se concibe como parte integral del acta original objeto de

aclaracion

Emitido el 14 del mes de Noviembre del afio 2020.

Cordialmente,

Heryay | JCLWHoe
FREDDY ALEXANDER BARBOSA JAIMES
Coordinador Técnico de Interventoria
Universidad Manuela Beltran
Proyecto: SFigueroa
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