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GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD &UNGH
Acta de entrega de equipos biomédicos et

Acta No. Fecha: 21U CB-2020

.

En la ciudad de Rionegro, en las instalaciones de: Sociedad Médica Rionegro S.A. Somer S.A, se reunieron los que al final de la presenta acta firman, para realizar
entrega y recepcion a la Secretaria de Salud Departamental de Antioquia mediante la Resolucion anexa a la presente acta,

La entidad beneficiaria cuentalcompromete a garanlizar las siguientes condiciones para la entrega y recibo de los venbladores:

1. Realizar las adecuaciones locativas que se requieran para poner en funcionamiento los ventiladores entregados:

La Secretaria de Salud Deparlamental de Antioquia, se compromele a gestionar y garanlizar con la IPS correspondiente las preinstalaciones necesarias para la puesta en
funcionamiento de los equipos y de igual manera garantizar que las mismas esten dispuestas de manera oportuna respecto de: red eléctrica, gases medicinales,
temperalura y humedad relativa.

2. Incluir los ventiladores en la pdliza de seguro correspondiente:

La Secretaria de Salud Departamental de Antioquia se compromele a incluir los equipos en el inventario de activos fijos de la institucicn,

3. Adelantar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias de acuerdo con [a hoja de vida de los equipos recibidos:

La Secretaria de Salud Deparlamental de Antioguia se compromete a gestionar y garantizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo una vez finalice el
periodo de garantia del proveedor y a natificar las solicitudes de atencidn de comectivos de manera oportuna y por lo canales suministrados por el proveedor mientras la
garantia este vigente,

4. Incorporar en su inventario los ventiladores que reciba:

La Secrelaria de Salud Departamental de Antioquia se compromele a adelantar las actividades necesarias para inclulr los (8) ocho equipos relacionados en la presente acta
al invetario de activos fijos de lainstitucion,

§. Realizar recibo de los equipos:

La Secretaria de Salud Departamental de Antioquia, con la firma de la presente acta da por recibido los equipos que en ella se relacionan, como se detalla a continuacion:

54. Especificaciones técnicas a verificar previo a la instalacion: Marca / Modelo: CAREFUSION / VELA COMPREHENSIVE
@
o

Especificaclones técnicas minlmas 5 Observaclones

2

1. Equipo para uso aduto/pedistrico.

2. Pantalla nterconstruida:

2.1 Tecnologa LCD o TFT

2.2 A color

2.3 Tamafio minimo 8"

3. Control de parémetros de:

3.1 Volumen corrienta que cubra elrango de 50 o menor a 2000 mL o mayor,

3.2. Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 1 a 80 respiraciones por minuto o mayor

3.3, PEEP/CPAP que cubra elrango de 1 a 35 cmH20 o mayor

3.4, Presién inspiraloria que cubra elrango de 5 0 menor a 60 cmH20 o mayor.

3.5. FiD2 que cubra elrango de 21 2 100%

3.6. Mecansmo de disparo por fLjo yo por presidn.

3.7. Sensiblidad espiratoria.

3.8. Sensibiidad Inspiratoria o briger

3.9, Presion soporte (PSV), presidn asistida que cubra el rango de 0 a 50 cm H20 o mayor.

3.10. Tiempo inspratorio que cubra el rango de 0.3 o menor a 5 segundos.

3.11. Ajuste de rampa de presion, relardo inspratorio, rampa

3.12, Incremento 100% de 02 de 2 min 0 mayor

3.13. Fiujo inspiratoric que cubra el rango de 10 a 100 Limin o mayer,

3.14. Flujo base, confinuo o CPAP,

3,15, Con opcidn de pausa inspiratoria

3.16. Con opaon 08 pausa espratona

4. Caraclerisicas generales:

4.1 Mezdador de gre - oxigeno intemo.

4.2 Monitoreo de FiO2 intemo o integrado.

4.3 Sensor de fujo.

4.4 Con sistema de compensaciin de fugas

4.5, Desplegues en pantala y panel de control en idioma espafiol
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4.6. Generacin de aire mediante sistema de turbina de allo fujo (opcianal)
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5. Que permita monitorizar los siquientes pardmetros:

5.1 Presion inspiraloria pico.

5.2 Presion media en vias aéreas,

5.3 Presidn de meseta,

5.4 PEEP ylo Auto PEEP

5.5 Frecuencia respiratoria,

5.6 Volumen minuto.

5.7 Reladion [:E.

5.8 Volumen corrienta exhaido,

S.9Fi02

5.10 Distensiildad.

5.11 Resistencia,

5.12 Despliegue de almenos 2 de bs tres curvas de ventilacon de forma smultanea: presionfiempo, fujotiempo y volimentiempa

5.13. Despliegue de buckes que incluya presignivolumen {opcional)

5.14. Moniloreo capnografia CO2 (opdonal)

5.13 Capacidad de almacenar evenlos reladonados con los pardmatros ventiatorios seleccionados y tendendias al menos de 24 horas,
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6. Modos venliatorios:

6.1 Medos convencionales en presin y volumen,

£.2 Ventiadidn Asisto /Controbda y ventlacidn mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) controbda por vobimen.

6.3 Ventlacidn Asisto/Controlada y ventlacion mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) controlda per presian,

B.4 Ventiaciin espontanea: presisn sopore/CPAP.

£.5 Ventladion no invasiva.

6.6 Ventlacion en dos niveles de presién BIPAP o BILEVEL ¢ DUOPAP

6.7 Respaldo en caso de apnea de acuerdo @ modo ventibtorio, por volumen o presion,

7. Narmas:

7.1, Audbles y visualkes ajustables.

1.2 Presion inspiralonia ala y baia.

7.3 PEEP bajp.

7.4 Apnea.

7.5 Volumen minuto yio corriente (alo y bajo).

7.6 Frecuendia respiratoria aka,

7.7 FiD2 aa ybap,

7.8 Fala en el suministro de gases,

7.9 Fala en la almenlagn eledrica,

7.10 Bateria baja,

7.11 Falla del ventiador.

7.12 Siencio de alarmas.

8. Bateria recargable de respaldo con automomia de minimo una (1) hora

9. Requerimiento elctrico 110 Vol +/- 10% /60 Hz con cable grado haspitalario
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Accesorios ¥ consumbles incuidos:

Un (1) braza soporte para creuito de pacienta (opdonal). -~
Una (1) base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas. v
Un (1) kt de mangueras para suministro de gases medicnales, W
5.3. Verificacién de equipos y accesorios:
No. Marca Modelo No. Serie Partes | Accesorlos Inlcuidos en la oferta

|Z| Brazo soporte para circuito de paciente

VELA
COMPREHENSIVE Ef_l Cable de poder AC
[] circuito de ventilacién
[&] Filtro antibacteriano Mo

[/ Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
1 |CAREEUSION CAT04420 [Zl Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

|Zl Brazo soporte para circuito de paciente

COMPREHENSIVE E Cable de poder AC
[~] circuito de ventiacién
[] Fittro antibacteriano

[Zl Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menas 2 ruedas
2 |CAREFUSION VELA CAT04438 Kit de mangueras para suministra de gases medicinales
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Brazo soporte para circuilo de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
s |cAREFUSION VELA CAT04454 Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
COMPREHENSIVE Cable de poder AC
[] circuito de ventilacien
[E Filtro antibacteriano MO
[7] Brazo soporte pera circuito de paciente
[E Base rodable para el equipo cen sistema de freno en al menos 2 ruedas
VELA [ kit de mangueras para suministro de gases medicinales
4 447
CAREFUSION COMPREHENSIVE CATO4 [:?_j Cobladaadsr AG
Circuito de ventilacién
m Filtro antibacteriano
Brazo soporte para circuilo de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en &l menos 2 ruedas
5 |CAREFUSION VELA CAT04472 Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
COMPREHENSIVE Cable de poder AC
Circuito de ventilacién
[E Filtro antibacteriano ‘*\0
[[7] Brazo soparte para circuito de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
6 |CAREFUSION VELA CAT04258 [« Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
Circuito de ventllacién
[__Zl Filtro antibacteriano hlu
Brazo soporte para clrcuito de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 uedas
7 |cAREFUSION VELA CAT04418 z Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
COMPREHENSIVE [~ cable de poder AC
E Circuilo de ventilacitn
[E:] Filtro antibacteriano ‘\\o
|Z| Brazo soporte para circuito de paciente
|ZI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
8 |CAREFUSION VELA CAT04286 m Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
COMPREHENSIVE Cable de poder AC
Circuito de ventilacién
|1-| Filtro antibacteriano I\\o
54. Verificacion de entrega de documentos
No. Marca Modelo No, Serle Documentos
Hoja de vida Manual de cperacidniusuario
m Copia Permiso Comerciakzaciin [ v |Manual m /senvicio
VELA Cronograma mant. Preventivo Ukagrama de partes
1 |CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT04420  |[~7] Regstro capacitacion [+ Juiarapida de funcionamiento
Regstro instatacion ELE‘@ de chequen para mito praventivo
anualiguia de instaldon Guia de Impieza y desnlecddn
Manualgui B v~ |Guia de im
|Z| Copia de kb Declaradon de Importacian Cada de garantia y contacto de serv, lécnico
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Hoja de vida 7 IManual de operaziniusuario
Copla Permiso Comerdakzadion [ Manual tolservicio
VELA - Cronograma mant. Prevenlva Enbgrama de partes
2 |CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT04438 Registro capactacion [/ ]cuiarapida de funcionamiento
Registro inslabcion Lb;La de chequeo para mito preventvo
Manualiguia de instalacion [~ ] Guia de kmpieza y desnfeccién
Copia de la Declradion de Importadion Carta de garantia y contacto de serv, lécnico
[iZ] Hoja de vida [ Manual de operaciontusuario
Copia Permiso Comerdalzacidn |I|ManuaJ mantenimiznta/senicio
VELA m Cronograma mant. Preventivo Diograrna de partes
3 |CAREFUSION COMPREHENSIVE CATO4454 Registro capacilacion Guia rapida de funcionamiento
Registro instabcidn I.ista de chequen para mtto preventivo
[Z] Manualiguia de instakscidn Guia de mplaza y desinfeccidn
m Copia de la Deckracion de Importadidn Carta de garantia y contaclo de serv. técnico
Hoja de vida Man val de operacidniusuario
E Copia Permiso Comerdialzacidn Manual mantenimiznto/servico
VELA m Cronograma mant, Preventva Diagfama de partes
4 |CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT04447  I["/] Registro capacitacion [[7]6uia rapida de funcionamiento
Registro instabcion mma de chequeo para mito preventivo
m Manualiguia de instalacian Eﬁuh de impleza y desnfecdion
m Copia de s Declracion de Importacién Carta de garantia y contacto de serv, lécnico
Hoja de vida [ IManual de operacisnivsuario
IZ] Copia Permiso Comercialzacidn Manual mantenimiento/senico
VELA E] Cronograma manl. Preventivo Diagrama de partes
§ |CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT04472 Registro capactacion Guia rapida de funcionamiento
E Registro nstalacion Lism de chequen para mito praventivo
Manualiquia de instakdon Guia de Empieza y desinfeccidn
m Copia de la Declracion de Importacidn Ca:la de garantia y contaclo de serv, lenico
Hoja de vida [ JManual de operacisniusuario
Copia Permiso Comerdalzacidn Manua! mantenimiento/senvicio
VELA Cronograma mant, Preventvo @Diag‘ama de partes
6 [CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT04258 Registro capaciacion Gu‘a répida da funcionamiento
m Registro instalacidn Lis'-.a de chequeo para mtto preventivo
Manualiguia de instakcidn Guia de mpieza y desinfeccidn
Copia de la Deckracion de Importacion |Z|Carta de garantia y contacto de serv. téenico
Hoja de vida Manual de operaciéniusuaria
[[/7] copia Permiso Comerciakzacién Manual imiento/servicio
VELA Cronograma mant. Prevenive D'ngrama de partes
7 |CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT04418 E] Registro capactacion Guia r4pida de funcionamiento
Iz Regstro nstalcion ’ELista de chequen para mito preventivo
m Manualquia de instalcion Gu'la de Empieza y desnfeccidn
IZI Copia de b Declradion de Importagdn Caﬁa de garantia y contaclo de serv. lécnico
Hoja de vida Manuai de operacidniusuario
Copia Permiso Comerdalkzaddn Manua1 mantenimientoservicdo
VELA Cronograma manl. Preventivo |Z]Diagrama de partes
8 |CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT04286  |["or] Regstro capacacien [ ]euiarénida de funcionamienta
[E Registro instabcidn Lisla de chequeo para mito preventivo
Manualguia de instalecidn Guia de bmpieza y desnfeccidn

E Copia de b Dechracion de Imporiacién

Carta de garantia y conlaclo de serv. iécnico
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De acuerdo a lo evidenciado y registrado en el acta se formaliza el proceso de verificacion de transporte, entrega, instalacidn, puesta en funcionamienta y entrenamienlo de
cada uno de los equipos relacionados a la Secretaria de Salud Deparlamental de Antioquia .

Adicionalmente, se verifico el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas minimas que hacen parte del concepto técnico emitido el (26) de (marza)
de (2020), sobre los ventiladores marca CAREFUSION, modelo VELA COMPREHENSIVE.,

Nota 1: La totalidad de los (8) ocho equipos, quedaron en custodia (instalados y puestos en funcionamiento) en: Socledad Médica Rionegro S.A. Somer S.A,

Nota 2: Asi misma la IPS notificara &l proveedor y al coreo reportenovedades.ungrd@gestion.umb edu.co, cualquier posible falla presentada con los equipos de la presente
acta, dicho reporte serd a cargo de la ingenlera Erka Natalia Lopez Ramirez, responsable del drea biomédica de la institucian.

Observaciones:

Secretaria Seccional de/Salud Ameccion Soclal de Antioguia Garame Sociedsa:“l::gl;a Rlanegro3A; Ingeniera Biomédica
Nombre: Lina Maria Bus te Nombre: Ramiro del Carmen Posada Agudelo Nombre: Erika Natala Lépez Ramirez
Cédula: Cédula: Cédula:

%"U{M l.m‘k*OcAmfb
hmmentsckin S5A Universidad Manuela Beltran

Hombre: Nestor Hemandez Nombre: Lina Maria Vargas Ocampo
Cédula: 79'262.075 Cédula: 1°020.449.988
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CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 163-2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A

ACTA ACLARATORIA No. UMB-MSPS-ACL-INSTRUMENTACION S.A.-0052

FECHA ACTA INICIAL 27/08/2020
SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO
LUGAR DE INSTALACION S.A, SOMER S.A

“Por medio de la cual se garantiza el acceso a la informacion de interventoria correspondiente del
acta de instalacion de equipos biomédicos en el marco del contrato de prestacion de servicios No.
5577-MECOVID-19-595-2020"

El coordinador Técnico de interventoria ejecutada por la Universidad Manuela Beltran a los contratos
suscritos por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social y la Unidad Nacional para la gestion del Riesgo
de Desastres UNGRD, en atencion de la verificacion de calidad de las actas por medio de las cuales
se reporta la entrega de los equipos biomédicos para atender la pandémica COVID-19, se permite
emitir la presente acta aclaratoria, en garantia del acceso a la informacién clara y objetiva de los
procesos de aceptacion de entrega a satisfaccion de equipos tipo Ventiladores marca Carefusion /
Vela asi:

DESCRIPCION DEL ACTA PRINCIPAL

El siguiente cuadro relaciona la informacién correspondiente al acta de entrega firmada en Sociedad
Médica Rionegro S.A. SOMER S.A., en donde fue entregados (8) Ocho equipos biomédicos
correspondientes a Ventilador, misma que sera objeto de aclaracion por el presente documento y
cuya informacién veridica y soportada corresponde a los siguientes datos:

Item Contenido enel Acta | No contenido en el Acta Informacion Aclaratoria
Numero de Acta - 215

Fecha de Concepto Técnico - | - |

Nombre de Representante de
ente Gubernamental de Salud
Numero de Cedula - X 52.153.648

Nombre de Gerente de IPS - - R
Numero de Cedula - X 71.647.955

Nombre de Ingeniero
Biomédico de IPS
Numero de Cedula - X 1.038.404.524

Nombre de Representante de
Proveedor
Nimero de Cedula

Nombre de Interventor
Biomedico
Nimero de Cedula
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Nombre IPS Beneficiaria
Nombre Ente Gubernamental

Nombre Proveedor

Informacio

n Técnica de los Equipos
Marca / Modelo

Item a Corregir Equipo Item Corregido

*La informacién aqui contenida es aclaratoria y se diligencia en concordancia con errores de digitacion o no legibilidad del documento principal
Observaciones

Ninguna.

El presente documento se expide en atencién de las facultades otorgadas a la Universidad Manuela
Beltran por medio del contrato de prestacion de servicios No. 5577-MECOQOVID-19-595-2020,
atendiendo ademas las disposiciones relativas a la modificacion de errores formales contenidas en el
articulo 45 de la ley 1437 de 2011, y se concibe como parte integral del acta original objeto de
aclaracion

Emitido el 14 del mes de Noviembre del afio 2020.

Cordialmente,

’
. albo o
e QY /Chl
:

FREDDY ALEXANDER BARBOSA JAIMES
Coordinador Técnico de Interventoria
Universidad Manuela Beltran

Proyecto: SFigueroa
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