GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD
Acta de entrega da equipos blomédicos

PROCESO
FORMATO

: L Acta No,

4 IFacha:

En la cludad de MANIZALES en las instalaciones de HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA, se reunferon los que al final de la presenta acta firan, para realizar
enlrega y recepcitn a la Secrelaria de Salud de SALUD DE CALDAS mediants la Resolucin anexa a la presente acla,

La entidad beneficlaria cuenta/compromete a garantizar las siguientes condiciones para la entrega y recibo de los ventiladares:

1. Realizar las adecuaciones locativas que se requieran para poner en funcionamiento los venliladores entregados:

La Secretaria de Salud DE CALDAS + 58 compromete a geslionar y garantizar con la IPS oorreshondfenle las préinstalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento

de los equipos y de igual manera garantizar que las mismas esten dispueslas de manera oportuna respecto de: red eléctrica, gases medicinales, lemperatura y humedad
relativa.

2. Inclulr los ventiladores en la p6liza de seguro commespondionte:
La Secrelaria de Salud DE CALDAS se compromete a incluir los equipos en ¢l inventario de aclivos fijos de la Institucién,
3. Adolantar 1as acciones de mantenimiento preventivo y comrectivo necesarias de acuerda con la hoja de vida de los equipos recibidos:

LaSecretaria de Salud DE CALDAS se compromete a gestionar y garanlizar las actividades de mantenimiento preventivo y comrectivo una vez finalice el periodo de garantia
del proveedor y a noffficar las solicitudes de atencién de comectivos de manera oportuna y por lo canales suministrados por el proveedor mientras la garantia esta vigenta,

4. Incorporar en su inventario los ventlladoros que reclba:

La Secrelaria de Salud CALDAS se compromele a adelantar las aclividades necesarias para inlcuir los (10)DIEZ equipos relacionados en la presente acta al invelario de
activos fijos de la inslitucion.

5. Reallzar recibo do los equipos:

La Secrelaria do Salud DE CALDAS, con fa firma de la presente acla da por recibido los equipos que en ella sa relacionan, como so detalla a continuacién:

51, Especificacionos técnicas a verificar previo a la Instalacién: Marca / Modelo: CAREFUSIONNVELA
s | =
Especlficaclones técnlcas minimas E ! 5 Observaciones
°l=2
X
Raniana L X
2.1 Tocnologla LCD o TFT X
2.2 A color X
2.3 Tamafio minimo 8° X
|3 Control 08 parametos deq s L TR XD e i
3.1 Voluman corriente que cubra el rango de 50 o menor a 2000 mL o mayor, X
3.2. Frecuancia respiraloria qua cubra ¢l rango de 1 a 60 respitaciones por minuto o mayor X
3.3. PEEPICPAP qus cubra ol rango de 1 o 35 cmH20 o mayar X
3.4, Prosién Inspiratoria que cubra el rango de 5 o menor a 60 cmH20 o mayor, X
3.5. FIO2 que cubra el rango da 21 a 100% X
3.6. Macanismo da disparo por flujo yfo por presitn. X
3.7. Sensibilidad espiraloria, X
3.8. Sensibikdad inspiraloria o tiger X
3.9, Presion sopare (PSV), presion asistida que cubra ol rango de 0a 50 em H20 o mayor, X
3.10. Tiempa Inspiralorio qua cubra el rango de 0.3 0 menor a 5 sequndas. X
3.11, Ajusto d2 rampa da presién, relardo inspiratorfo, rampa X
312, Incremento 100% da 02 de 2 min o mayor X
3.13. Flujo Insplralorlo que cubra el rango do 10 a 100 Umin o mayor. X
3.14, Flujo base, continuo o CPAP. X
3.15. Con opcién de pausa Inspiratoria X
3,16, Con opcibn da pausa espiraloria ; : X i :
4 Carag|s generales ) Nl I D T g e R s Y e e
4.1 Mozclador de sire - oxigeno intema, X
4.2 Monitoreo de FIO2 intemo o integrado,
4.3 Sensor de flujo.
4.4 Con sistema de compensacibn de fugas
4.5. Dospliogues en pantalia y panel do control en idloma espafs!
4.6. Ganoracién de aire mediante sistema de (urbina de allo flujo (opcional)
s - L R O D P A 7
5.1 Presidn Inspiraloria pico.
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£15.2:Presion media el

153 Presidn’de mesela; ©
5.4 PEEP y/0 Allg PEEP, .
5.5 Frecuencia resplralorda;’”
" |5.8 Melumen milnuto; 75
5.7 Relacién LE.

5.8 Volumen,cordente axha!u
5.9 FiQ2 7

510 D!s.enaib:lldad.'

5.11 Reslstencla,  ©
5.12.Daspliegue de al

1 _|6.4 Ventilacitn espun_! ]

i 6.5 Veniladién no Invasiva,

| 6.6 Vonifaclén en dos nivela sl6r1 Bl \
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/) "

i 7.5 \.fcxuman murn.rt' ylo corienta (alto v bajo

j 1.6 Frecuencla rasplratoria alta: /-

| |77 Fiozalay baja..

| 75 Fal en et suminisiro do gases,

';‘ | [7:9.Fala'en la alimenlacion eleclrica,

I 740 Baterfa baja; "/~

| 7.1 Fala del entiador,.
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(0] Fitro antibacteriano

3 |CA
REFUSION VELA okt

od ¢2&

II] Brazo soporie para circuilo de paciente

[:_T__| Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 niedas
II] Kit do mangueras para suministro de gases medidnales

[(1] cable de poder AC

(1] Circuito de ventitacion

E Fillro antibacteriano

4 | CAREFUSION |~ VELA
oAt

o4 65>

(1] Brazo soporte para circuito de paciente

II] Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 redas
II] Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

[[37] cabie do poder AC

[II Clircuito de ventilacién

m Filtro antibacleriano

5 | CAREFUSION VELA
CuT

pG FO¥

|I| Brazo soporte para clrcuito de paciente

E:I Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

(7] cable do poder AC

Circuito de venfilacién

fj:] Fillro antbacleriano

6 | CAREFUSION|  VELA
QfT

og 3542

Brazo soporte para circuito de paciente

|I| Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

[[17] cabte de poder AC

[17] cireuito de ventilacion

7 | CAREFUSION VELA
cAT.

o4 4>

[[07] Filtro antibacteriano

E] Brazo soporte para circuito de paciente

[I] Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
m Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

[[1] cable de poder AC

[[17] Gireulto de ventitacion

[[2] Fitwo antibacteriano

B8 | CAREFUSION VELA
o T

04524

|I] Brazo soporle para circuito de paciente

m Basa rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

(1] cable de poder AC

[[1] circuito de ventiacion

[C0] Filtro antibacleriano

9 | CAREFUSION VELA
o8 T

o4 #§§

|I| Brazo soporle para circuilo de paciente

El Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
‘Il Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

III Cable de poder AC

[[1] circutto de ventilacién

[[0] Filtro antibacteriano

10 | CAREFUSION VELA
oB T

0‘1‘2}4[,6

EI Brazo soporle para circuito de paciente

fIl Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
[Il Kil de mangueras para suminisiro de gases medicinales

[17] cable de podar AC

7] Gircuito de ventilacién

m Filtro anlibacteriano

54.  Verficacion de entrega de documentos
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e s [ CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 163-2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO lﬁ}
T DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A e

ACTA ACLARATORIA No. UMB-MSPS-ACL-INSTRUMENTACION S.A.-0057

FECHA ACTA INICIAL 29/08/2020
HOSPITAL DEPARTAMENTAL
LUGAR DE INSTALACION SANTA SOFIA

“Por medio de la cual se garantiza el acceso a la informacion de interventoria correspondiente del
acta de instalacion de equipos biomédicos en el marco del contrato de prestacion de servicios No.
5577-MECOVID-19-595-2020"

El coordinador Técnico de interventoria ejecutada por la Universidad Manuela Beltran a los contratos
suscritos por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social y la Unidad Nacional para la gestion del Riesgo
de Desastres UNGRD, en atencion de la verificacion de calidad de las actas por medio de las cuales
se reporta la entrega de los equipos biomédicos para atender la pandémica COVID-19, se permite
emitir la presente acta aclaratoria, en garantia del acceso a la informacién clara y objetiva de los
procesos de aceptacion de entrega a satisfaccion de equipos tipo Ventiladores marca Carefusion /
Vela asi:

DESCRIPCION DEL ACTA PRINCIPAL

El siguiente cuadro relaciona la informacion correspondiente al acta de entrega firmada en ESE
Hospital Santa Sofia, en donde fue entregado (10) Diez equipos biomédicos correspondientes a
Ventilador, misma que sera objeto de aclaracion por el presente documento y cuya informacion
veridica y soportada corresponde a los siguientes datos:

Item Contenido enel Acta | No contenido en el Acta Informacion Aclaratoria
Numero de Acta - 123

Fecha de Concepto Técnico - | X | 26 de Marzo de 2020

Nombre de Representante de - X Carlos Ivan Heredia
ente Gubernamental de Salud
Numero de Cedula - X 10.263.084

Nombre de Gerente de IPS X - Leandro Augusto Gutierrez
Numero de Cedula - X 5.916.260

Nombre de Ingeniero
Biomédico de IPS
Numero de Cedula

Nombre de Representante de
Proveedor
Nimero de Cedula

Nombre de Interventor
Biomedico
Nimero de Cedula

Pagina 1de 2



&

£ futiro

o5 do todos

m CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 163-2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO

Nombre IPS Beneficiaria

Nombre Ente Gubernamental

Nombre Proveedor

Item a Corregir

DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A

X - Direccion Territorial de Salud de Caldas

Informacio

n Técnica de los Equipos
Marca / Modelo

Equipo

Item Corregido

Los Equipos fueron entregados el dia 29/08/2020 en la IPS asignada.

*La informacién aqui contenida es aclaratoria y se diligencia en concordancia con errores de digitacion o no legibilidad del documento principal
Observaciones

El presente documento se expide en atencion de las facultades otorgadas a la Universidad Manuela
Beltran por medio del contrato de prestacion de servicios No. 5577-MECOQOVID-19-595-2020,
atendiendo ademas las disposiciones relativas a la modificacion de errores formales contenidas en el
articulo 45 de la ley 1437 de 2011, y se concibe como parte integral del acta original objeto de

aclaracion

Emitido el 30 del mes de Noviembre del afio 2020.

Cordialmente,

v
Yo \ | )X

WL Y
‘

FREDDY ALEXANDER BARBOSA JAIMES
Coordinador Técnico de Interventoria
Universidad Manuela Beltran

Proyecto: SFigueroa
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