— 8 RLLCUECRIN GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ENSALUD oo UNGRD
N o 7 ~ Y i
: »\T}’ FORMATO Acta de entrega de equipos biomédicos ‘f:":-:."—:-:‘__“':
— |Fecha: 3 de septiembre de 2020 B

En la ciudad Je Pitalito en la IPS: San Antonio de Pitalito, se reunieron los que al final de la presenta acta firman, para realizar thr

ega y recepcién a la_Secretan'a de Saludﬁ
Departamental del Huila mediante la Resolucién anexa a la presente acta.

La entidad beneficiaria cuenta/compromete a garantizar las siguientes condiciones para la entrega y recibo de los ventiladores:

1. Realizar las adecuaciones locativas que se requieran para poner en funcionamiento fos ventiladores entregados:

La Secretaria de Salud Departamental del Huila, se compromete a gestionar y garantizar con la IPS correspondiente las preinstalaciones necesarias para la puesta en

funcionamiento de los equipos y de igual manera garantizar que las mismas esten dispuestas de manera oportuna respecto de: red eléctrica,
v huimedad relativa

2. Incluir los ventiladores en la péliza de seguro correspondiente:
La Secretaria de Salud Departamental del Huila se compromete a incluir los equipos en el inventario de activos fijos de la institucion,

gases medicinales, temperatura

3. Adelantar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias de acuerdo con la hoja de vida de los equipos recibidos:

La Secretaria de Salud Departamental del Huila se compromete a gestionar y garantizar las actividades de mantenimiento preventivo y corectivo una vez finalice el periodo

de garantia del proveedor y a nofificar las solicitudes de atencion de comrectivos de manera oportuna y por lo canales suministrados por el proveedor mientras la garantia este
vigente.

4. Incorporar en su inventario los ventiladores que reciba:

La Secretaria de Salud Departamental del Huila se compromete a adelantar las actividades necesarias para incluir los (20) veinte equipos relacionados en la presente acta al
invetario de activos fijos de la institucion.

S. Realizar recibo de los equipos:

La Secretaria de Salud Departamental del Huila, con la fima de la presente acta da por recibido los equipos que en ella se relacionan, como se detalla a continuacion:

5A4.  Especificaciones técnicas a verificar previo a la instalacion: Marca / Modelo: CAREFUSION / VELA COMPREHENSIVE
2
2 2
Especificaciones técnicas minimas é‘ § Observaciones
o o
=
1. Equipo para uso adulfo/pedidtico. = 70 o R S e T /
2. Pantallainterconstruida; '+ S s 5 4
2.1 Tecnologia LCD o TFT -

2.2 A color v/
2.3 Tamafio minimo 8" 4

3. Control de parametros de; 3 i B e R TROERS A ; S
3.1 Volumen corriente que cubra el rango de 50 0 menor a 2000 mL o mayor. o - o
3.2. Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 1 a 80 respiraciones por minulo 0 mayor
3.3. PEEP/CPAP que cubra el rango de 1 a 35 cmH20 o mayor

3.4. Presi6n inspiraloria que cubra el rango de 5 o menor a 60 cmH20 o mayor.

3.5. Fi02 que cubra el rango de 21 a 100% e
3.6. Mecanisme de disparo por flujo y/o por preslon.

3.7. Sensibilidad espiratoria, =

3.8. Sensibilidad inspiratoria o triger —

3.9. Presion soporte (PSV), presion asistida que cubra el rango de 0 a 50 cm H20 0 mayor.
3.10. Tiempo inspiralorio que cubra el rango de 0,3 0 menor a 5 segundos.

3.11. Ajuste de rampa de presion, retardo inspiratorio, rampa B
3.12. Incremento 100% de 02 de 2 min o mayor —

3.13. Flujo inspiratorio que  cubra el rango de 10 a 100 Umin o ma%r. )
3.14. Flujo base, continuo o CPAP.

3.15. Con opcion de pausa inspiratoia — ]
3.16. Con opcion de pausa espiratoria =
4. Caracteristicas genetales: - i
4.1 Mezclador de aire - oxigeno intemo. —
4,2 Monitoreo de FiO2 intemo o integrado, i
4.3 Sensor de flujo. = =
44 Con sistema de compensacién de fugas —

4.5. Despiegues en pantalla y panel de control en idioma espafiol

4.6. Generacion de aire mediante sistema de turbina de allo flujo (opéional)
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Y T monilorizar los sigulentes parémelros:

Wre parmi ;
1 Prosién inspiratoria pico.

5 7 Presian media en vias aéreas.

h

5.3 Presion de mesela.

\

5.4 PEEP ylo Auto PEEP

5.5 Frecuencia respiratoria.

YN Y YN

5.6 Volumen minuto.

N
NN

5.7 Relacion LE.

\ '\ §

5.8 Volumen cormriente exhalado.

59Fi02

5.10 Distensibilidad.

5.11 Resistencla.

5.12 Despliegue de al menos 2 de las tres curvas de ventilacion ae forma:si:mullanea: presion/tiempo, flujo/tiempo y volumen/tiempo

5.13. Despliegue de bucles que incluya presién/volumen (opcional)

5.14. Monitoreo capnografia CO2 (opcional)

5.13 Capacidad de almacenar evenlos relacionados con Ios parametros ventilatorios seleccionados y tendencias al menos de 24 horas.
6, Modos ventilatorios: 2 2 : g -

6.1 Modos convencionales en presion y volumen.

6.2 Ventilacidn Asisto /Controlada y ventilacién mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) controlada por volumen.

6.3 Ventilacidn Asisto/Controlada y ventilacion mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) controlada por presion.

6.4 Ventilacion espontanea: presion soporte/CPAP,

6.5 Ventilacion no invasiva.

6.6 Ventilacion en dos niveles de presién BIPAP o BILEVEL 0 DUOPAP

6.7 Respaldo en caso da apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presion.

7. Alamas:” | Uia :

7.1. Audibles y visuales ajustables.

7.2 Presion inspiratoria alta y baja.

N TYNNVYN Y N TN

7.3 PEEP bajo.

I

7.4 Apnea.

7.5 Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo).

7.6 Frecuencia respiratoria alta.

|7.7 FiO2 alta y baja.

]

7.8 Falla en el suministro de gases.

7.9 Falla en la alimentacién electrica,

7.10 Bateria baja,

7.11 Falla del ventilador.

7.12 Silencio de alarmas.

8. Bateria recargable de respaldo con automomia de minimo una (1) hora

9, Reguerimiento eléctrico 110 Vol +/- 10% /60 Hz con cable grado hospitalario

Accesorios y cansumibles incluldos;

Un (1) brazo soporte para circuilo de paciente (opcional).

Una (1) base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas.

Un (1) kit de mangueras para suministro de gases medicinales.

\

Un (1) regulador de presion (preajustado de 40 a 80 PSI) para el suministro de oxigeno desde un cilindro

NYAAANARNARRERIN

_Yne _(_4 )circuitos de paciente adulto

& (_& )fillros antibacteriales de alta eficiencia

5.3. Verificacién de equipos y accesorlos:
No. Marca Modelo No, Serie - Partes | Accesorios inlcuidos en la oferta
ZI’Brazo soporte para circuito de paciente
ase rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
1 | cAREFUSION COMPXE;@NSIVE CAT04860 m mangueras para suministro de gases medicinales
gﬂﬁ e de poder AC
ircuito de ventilacion
B D Filtro antibacteriano sy \\ 28 O,
E‘B'[azo soporte para circuito de paciente
| :Zii Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
2 | CAREFUSION COMPX;EIENSIVE | CATOS041 =T Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
|E | Cable de poder AC
B’Circuilo de ventilacion
. . B [ Fitoantbacteriane ~ pno  L2go
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CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT05120

IZ' Brazo soporte para circuito de paciente
zr se rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
IZ&: de mangueras para suministro de gases medicinales
Cable de poder AC
Circuito de ventilacion

{
[_] Filtro antibacteriano {\,O l,eqo .

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT04890

Brazo soporte para circulto de pacientev
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas

E/git de mangueras para suministro de gases medicinales

able de poder AC
Circuito de ventilacion

] Filiro antibacteriano NQ [leﬂfz) :

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT05102

razo soporte para circuito de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas

it de mangueras para suministro de gases medicinales

Cable de poder AC
r
/kcj O -

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT05070

|Z/Circuito de ventilacién
[j Filtro antibacteriano /J o
[ZI Brazo soporte para circuito de paciente
se rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
it de mangueras para suministro de gases medicinales

Cable de poder AC

Gircuito de ventilacion

Filtro antibacteriano

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT05085

ZBrazo soporte para circuito de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

Cab'e de pOdEI AC
—

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT05028

[T Circuito de ventiacion

[_] Filro antibacteriano o

@/ razo soparte para circuito de paciente

Zgase rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
Ijﬁt de manqueras para suministro de gases medicinales

[+~ Cable de poder AC
ZCircuito de ventilacion

) 01 ] ’
[ ] Fitro antibacteriano  Af5 [l,e,jo

CAREFUSIONH

VELA
COMPREHENSIVE

CAT05099

‘Zr Brazo soporte para circuito de paciente

Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
IE’ Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

Cable de poder AC
H Circuito de ventilacién

[ Firo antibacteriano ~~ p\} aﬂﬂ(}'

10

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT04786

Brazo soporte para circuito de paciente
ase rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

Cable de poder AC

MCirculto de ventilacion

[ Fitoantbacterano. (N l,\eqo
— — L'

11

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT05052

Brazo soporte para circuito de paciente

IZI’ Base rodable para el eauipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
B’Klt de mangueras para suministro de gases medicinales

able de poder AC
Circuito de ventilacion /\L} ue1 I

[ Filtro antibacteriano

3de

Escaneado con CamScanner




’T,r“—'

12 | CAREFUSION

—

VELA
COMPREHENSIVE

CAT04957

Iz/Brazo soporte para circuito de paciente

[Z/Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
Cable de poder AC
Circuito de ventilacion

[_] Fitro antibacteriano No (le‘i 3

13 | CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT05002

B?Brazo soporte para circuito de paclente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas

HKil de mangueras para suministro de gases medicinales

«+~| Cable de poder AC
Circuito de ventilacién

[ ] Fio antibacteriano No ﬂe_j\é

14 | CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT04710

Brazo soporte para circuito de paciente
Z Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
Z Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

E*C'able de poder AC

B{ircuito de ventilacion
[ ] Fitro antibacteriano Np | ‘647 D

15 [ CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT05080

[Z’Brazo soporte para circuito de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas

E‘ﬁt de mangueraé para suministro de gases medicinales

E’ﬁable de poder AC
IZ/Circuilo de ventilacidn

D Filtro antibacteriano

e ILPTJS

16 | CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CATO04792

B’Brazo soporte para circuito de paciente
E/Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menoes 2 ruedas
B’Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

B’Cable de poder AC

IZ/Circuito de ventilacion

[:J Filtro antibacteriano f\L> d;éa‘o’

17 | CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT04572

,Z/Brazo soporte para circuito de paciente
E/Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas

E/Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
Cable de poder AC
Circuito de ventilacion

/
D Filtro antibacteriano Na ‘l&g 0

18 | CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CATO04981

,ZTSrazo soporte para circuito de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
B/Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

[E’Cab!e de poder AC

gCircuito de ventilacion

[ ] Fitro antibacteriano N o L(CXO

19 | CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT04946

E—Bfazo soporte para circuito de paciente

Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
I?/Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

Cable de poder AC

Circuito de ventilacion

E Filtro antibacteriano A, (\eﬂé
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i |j’Brazo soporte para circuito de paciente
ase rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
20 CAREFUSION COMP‘RIEPLENSIVE CATOI900 EKS::I: 'cTi]: :izz:a:gam R Cegesesmedcneles
IZ C.ircuilo c‘ie vem‘nacién ,\J :
D Filtro antibacteriano o ﬂﬁ‘o
54. Verificacion de entrega de documentos 3
No. Marca Modelo No. Serie i Documentas —
- Hola de vida lZlManual de operacidn/usuario
/COpIa Permiso Comerclalizacion v~ |Manual mantenimiento/servicio
Cronograma manl. Prevenlivo 7~ |Diagrama de partes
1 | CAREFUSION c OMPI\:(/E!'-Lijl:.NSIVE CAT04860 Registro capacitacion Guia rapida de funcionamiento
Registro instalacion Lista de chequeo para mtlo preventivo
z anual/guia de instalacion Guia de limpieza y desinfeccién
IZKéﬂopia de la Declaracion de Importacion Carta de garantia y contacto de serv. lécnico
] Bﬂaja d; vida Manual de operacion/usuario
[Zfopla Permiso Comercializacién Manual mantenimiento/servicio
B/Cronograma mant. Preventivo IZﬁagrama de partes
2 | CAREFUSION C OMP:EI—LQNSIVE CAT05041 B/Registm capacitacion Zﬁuia rapida de funcionamiento
- Registro instalacion @ista de chequeo para mito preventivo
Manual/guia de instalacion Guia de limpieza y desinfeccion
opia de la Declaracion de Importacion Carta de garantia y contacto de serv. técnico
E/Hoja de vida MManual de operacionfusuario
Iz/Copia Permiso Comercializacion Eﬁanua] mantenimiente/servicio
E’fmnograma mant. Preventivo Eﬁiagrama de partes
3 | CAREFUSION c OMPI\R/EII:IQN SIVE CAT05120 m/Registro capacitacion EGuia rapida de funcionamiento
egistro instalacion @Usta de chequeo para mtta praventive
; Manualfguia de instalacion Eﬁuia de limpieza y desinfeccién
Copia de la Declaracion de Importacion ECarta de garantia y contacto de serv. técnico
E’ﬁoja de vida [ﬁ] Manual de operacion/usuario
[Z'Copia Permiso Comercializacién ZM/anual manltenimiento/servicio
@(Cronograma mant. Preventivo Bﬁiagrama de partes
4 | CAREFUSION c OMPI\?/EI'L{QN SIVE CAT048390 ZREQISUO capacitacién ;{Guia rapida de funcionamiento
@Registm instalacion ‘Zﬁsla de chequeo para mtto preventivo
E Manualfguia de Instalacion zeuia de limpieza y desinfeccin
HCopia de la Declaracion de Importacion E@na de garantia y contacto da serv. técnico
[E’Hoia de vida Manual de operacién/usuario
E’Ccpia Permiso Comercializacion %&nual mantenimiento/servicio
E/Cronograma mant. Preventivo E’Diagrama de partes
5 | CAREFUSION COM PI\?/[EP:’;N SIVE CAT05102 E'Regisuo capacitacion B{Guia rapida de funcionamiento
Ieregistro Instalacion Bﬁsla de chequeo para mtto preventivo
lz Manual/guia de instalacion ZGula de limpieza y desinfeccion
= [Zﬁ:opia de la Declaracion de Importacion Z Carta de garantia y contacto de serv. técnico
[Z'Hoja de vida lz_’ﬂanual de operacibnfuszjado -
I E/Copia Permiso Comercializacion IZﬁanual mantenimiento/servicio
6 | CAREFUSION VELA - BCmnograma mam.l Preventivo Eﬁiagrama de partes
COMPREHENSIVE E/Reglstro capacitacion IzGuia rapida de funcionamiento
Registro instalaclon IZILista de chequeo para mtto preventivo
E’Manuallgula de instalacion IZGuIa de limpleza y desinfeccidn
zfopia de la Declaracion de Importacién

l ; ECada de garantia y conlacto de serv. técnico
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zHo]a de vida

| —_

i |Manual de operaciéniusuario
E/Copia Permiso Comercializacion Manual mantenimiento/servicio
VELA [zfronogmma mant. Preventivo ¢ |Diagrama de partes
7 |CAREFUSION| couprerensive | ATOS08S Registro capaciacion |Gpa raida da tncionamiento
[Z/Regislro Instalacion Lisla da chequeo para mito preventivo
Eﬂnualfguia de instalacion Guia de limpleza y desinfeccin
[Z’Copia de |a Declaracion de Importacion %Cana de garanlia y contacto de sarv. locnica
E/Hﬂla de vida Manual de operaclén/usuario
E’Copia Permiso Comerciallzacién %Manum mantenimienlo/servicio
VELA [Z’Cronograma mant. Prevenlivo Diagrama de partes
8 |CAREFUSION| yiereiensivE CAT05028 Reglsro capacilacion | Guia rapida de funcionamiento
E/Regislm Inslalacién sta de chequeo para mtto preventivo
%ﬁwanuallguia de Instalacion 4 LGura de limpleza y desinfeccidn
Copia de la Declaracion de Importacidn Carla de garantia y contacto de serv. lécnico
Wja de vida Manual de operaciénfusuario
Efopia Permiso Comercializacién Manual mantenimiento/servicio
E’ﬁnograma mant. Preventivo Dlagrama de partes
9 [CAREFUSION c OMP;EI:QN SIVE CATO05099 ER/egis!m capacitacion 9u|a rapida de funcionamiento
E’Rﬁgislm instalacién ista de chequeo para mtio preventivo
Q’Ménuallguia de instalacion Guia de limpieza y desinfeccion
IZ’Copia de la Declaracion de Importacion Carta de garantia y contecto de serv. técnico
ZHoia de vida — anual de operacion/usuario
Copia Permiso Comercializacion Manual mantenimiento/servicio
Cronograma mant. Preventivo Diagrama de partes
10 | CAREFUSION COM P;E::IEN SIVE CAT04786 Registro capacitacion Guia rapida de funcionamiento
) IZ/R istro inslalacion IZ Lista de chequeo para mtto preventivo
lZ/M:uallguia de instalacion Guia de limpieza y desinfeccion
IZ/Copia de la Declaracion de Importacion % Carta de garantia y contacto de serv. técnico
o oja de vida MManual de operacion/usuario o
Copia Permiso Comercializacion r‘ Manual mantenimiento/servicio
ZCronwrama mant. Preventivo EZDiagrama de partes
11 | CAREFUSION c OMPI\R/EI"T;N SIVE CAT05052 E’Regislro capacitacion l;?‘:uia rapida de funcionamiento
E{egistm instalacion @bta de chequeo para mito preventivo
Wnuallgula de Instalacién Cuia de limpieza y desinfeccion
Copia de la Declaracion de Importacion Carta de garantia y contacto de serv. técnico
— B/Hola devida Ld Manual de operacién/usuario o
gCopla Permiso Comercializacion ?Manual mantenimiento/servicio
Z/Cronograma mant. Preventivo lZ’Diagmma de partes
12 | CAREFUSION COM P};/EI:QN SIVE CAT04957 ﬂRegislm capacitacion [Z Guia rapida de funcionamiento
ijegistro instalacion Eltlsta de chequeo para mtto preventivo
muallgula de instalacion Gula de limpieza y desinfeccion
Efopia de la Declaracion de Importacion I Carta de garantia y contacto de serv, técnico
Iz/Ho]a de vida - Manual de oEraciénlusuario )
IZ/Copla Permiso Comercializacion Manual mantenimiento/servicio
Qﬁnograma mant, Preventivo Dlagrama de parles
13 | CAREFUSION COMP;EPL{.:NSIVE CAT05002 [~ 7 egistro capacitacion mﬁum rapida de funcionamiento
A Registronstalacion E@a de chequeo para milo gffventlv0
[Zﬂanuallguia de instalacion l_Z Guia de limpieza y deslnfeccion
Copia de la Declaracion de Imporacion Z'Carta de garantia y contacto de serv. técnico
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B/Hoia de vida

_Copia Permisa Comercializacion

nograma mant. Preventivo

_7_ IManual de operaclon/usuario

Myual manlenimiento/servicio
E@grama de partes

CAREFUSION CcoM PF\Q/;:-ENSIVE CAT04710 ﬁegislro capacitacion lZ_Guia rapida de funcionamiento
E Registro instalacion %sla de chequeo para mito preventivo
anual/guia de instalacion Guia de limpieza y desinfeccién
Copia de la Declaracien de Imporiacion Eada de garantia y contacto de serv. técnico
| Hoja de vida Ea Manual de operaciéniusuario
Béla Permiso Comercializacion ‘L Manual mantenimiento/servicio
VELA IE Cronograma mant. Preventivo Eﬁagrama de partes
15 | CAREFUSION COMPREHENSIVE CAT05080 B/Registm capacltacion ‘ZGuia rapida de funcionamiento
Z]ﬁglstm instalacién jsta de chequeo para mtto preventivo
Manual/guia de instalacion Guia de limpieza y desinfeccion
Bfopia de la Declaracion de Importacion [’Z[&ma de garantia y contacto de serv. lécnico
) IZ*Ho]a de vida IﬁManﬁaI de o;eracién/usuaﬁo
IZlapia Permiso Comercializacion Manual mantenisiento/servicio
Bﬁ:nograma mant. Preventivo za!grama de partes
16 | CAREFUSION c OMPI\?/EI:%NSIVE CAT04792 E’ggistro capacitacion zaa rapida de funcionamiento
%Eegistro instalacion [Zﬁa de chegueo para mtto preventivo
Manualfguia de instalacion | a‘Guia de limpieza y desinfeccion
|:/'_‘|1:opia de la Declaracion de Importacion @aﬂa de garantia y contacto de serv. técnico
- ‘H/oja de vida zﬁanum de operacion/usuario
|Z{opia Permiso Comercializacion lz‘ManuaI mantenimiento/servicio
mnograma mant. Preventivo Eﬁgmma de partes
17 | CAREFUSION c OMPI\?/EI'I:EN SIVE CAT04572 m?egistro capacitacion IZ]&a répida de funcionamiento 0
Zﬁgistm instalacion ZTTsla de chequeo para mtto preventivo
[Zﬁnuallguia de instalacion HGUia de limpieza y desinfeccion
Q/(pia de la Declaracion de Importacion =Carta de garantia y contacto de serv. técnica
— IZ’T—Ioja de vida E‘ﬁanual de operacion/usuario
[jfo,ia Permiso Comercializacion Knanual mantenimiento/servicio
Zdnograma mant. Preventivo %Eagrama de partes
18 CAE(EFUSIOND co MPF\?/EI:‘;N SIVE CAT04981 z’R/eglslro capacitacion Guia rapida de funcionamiento
IZﬁgislro instalacion ‘Zﬁs{a de chequeo para mito preventivo
E’Wanual/guia de Instalacion uia de limpieza y desinfeccitn
Copla de la Declaraclon de Importacion %Zﬂa de garantia y contacto de serv. técnico
Q’fa}a de vida ‘E'Wanual de operacionfusuario R
Copla Permiso Comercializacion @M/anual mantenimiento/serviclo
Bc/mnograma mant. Preventivo Zﬁagmma de partes
19 | CAREFUSION COM PI\?/EI:QN SIVE CAT04946 lj’ggisiro capacilacion z§uia rapida de funcionamiento
%1!’0 instalacion [Zﬂsta de chequeo para mtto preventivo
mnuah‘guia de instalacion Z.Guia de limpieza y desinfeccion
Copia de la Declaracion de Importacion I:Zﬁana de garantia y contacto de serv. técnico
7 E;H/;ja de v}da ] Eﬂﬁual de ope?acibnlusuario
opia Permiso Comercializacion BM/anual mantenimiento/servicio
mnograma mant. Preventivo [Diagrama de partes
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e tior [ CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 163-2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO lﬁ}
T DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A e

ACTA ACLARATORIA No. UMB-MSPS-ACL-INSTRUMENTACION S.A.-0026

FECHA ACTA INICIAL 03/09/2020
LUGAR DE INSTALACION SAN ANTONIO DE PITALITO

“Por medio de la cual se garantiza el acceso a la informacion de interventoria correspondiente del
acta de instalacion de equipos biomédicos en el marco del contrato de prestacion de servicios No.
5577-MECOVID-19-595-2020"

El coordinador Técnico de interventoria ejecutada por la Universidad Manuela Beltran a los contratos
suscritos por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social y la Unidad Nacional para la gestion del Riesgo
de Desastres UNGRD, en atencion de la verificacion de calidad de las actas por medio de las cuales
se reporta la entrega de los equipos biomédicos para atender la pandémica COVID-19, se permite
emitir la presente acta aclaratoria, en garantia del acceso a la informacién clara y objetiva de los
procesos de aceptacion de entrega a satisfaccion de equipos tipo Ventiladores marca Carefusion /
Vela asi:

DESCRIPCION DEL ACTA PRINCIPAL

El siguiente cuadro relaciona la informacion correspondiente al acta de entrega firmada en ESE
Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, en donde fueron entregados (20) Veinte equipos
biomédicos correspondientes a Ventilador, misma que sera objeto de aclaracién por el presente
documento y cuya informacion veridica y soportada corresponde a los siguientes datos:

Item Contenido en el Acta No contenido en el Acta Informacion Aclaratoria
Numero de Acta - 96

 Fecha de Concepto Técnico | - | - |

Nombre de Representante de
ente Gubernamental de Salud
Numero de Cedula

Nombre de Gerente de IPS
Numero de Cedula

Nombre de Ingeniero
Biomédico de IPS
Numero de Cedula

Nombre de Representante de
Proveedor
Nimero de Cedula

Nombre de Interventor
Biomedico
Numero de Cedula
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CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 163-2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A

Nombre IPS Beneficiaria

Nombre Ente Gubernamental

Nombre Proveedor

Informacio
Item a Corregir Equipo \

n Técnica de los Equipos

Modelo Item Corregido

*La informacién aqui contenida es aclaratoria y se diligencia en concordancia con errores de digitacion o no legibilidad del documento principal
Observaciones

Ninguna.

El presente documento se expide en atencién de las facultades otorgadas a la Universidad Manuela

Beltran por medio del contrato de presta

cién de servicios No. 5577-MECQOVID-19-595-2020,

atendiendo ademas las disposiciones relativas a la modificacion de errores formales contenidas en el
articulo 45 de la ley 1437 de 2011, y se concibe como parte integral del acta original objeto de

aclaracion

Emitido el 08 del mes de Noviembre del afio 2020.

Cordialmente,

FREDDY ALEXANDER BARBOSA JAIMES
Coordinador Técnico de Interventoria
Universidad Manuela Beltran

Proyectd: SFigueroa
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