PROCESO GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD
FORMATO

Acta de enlrega de equipos biomédicos
! Acta No.

lFecha: 8 - Sa - Z 02,0 \
En la ciudad de ___ ARMENIA en las instalaciones de CLINICA LA SAGRADA FAMILIA _se reunieron los que al inal de la presenta acta firman, para
realizar entrega y recepcion a la Secretaria de Salud del QUINDIO mediante |la Resolucion anexa a la presente acta.

_

w

AT

La entidad beneficiaria cuenta/compromele a garantizar las siguienles condiciones para la enirega y recibo de los venliladores:

1. Realizar las adecuaciones locativas que se requieran para poner en funcionamiento los ventiladores entregados:
La Secretaria de Salud. DEL QUINDIO , se compromele a geslionar y garantizar con la IPS

correspondiente las preinstalaciones necesarias para la puesta en
funcionamiento de los equipos y de igual manera garanlizar que las mismas esten dispuestas de manera oportuna respecto de: red eléctrica, gases medicinales,
temperalura y humedad relativa.

2. Incluir los ventiladores en la pdliza de seguro correspondiente:
La Secrelaria de Salud DEL QUINDIO

e

se compromete a incluir los equipos en el inventario de activos fijos de la inslitucion.

3. Adelantar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias de acuerdo con la hoja de vida de los equipos recibidos:
LaSecretaria de Salud DEL QUINDIO

se compromele a gestionar y garantizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctiva una vez finalice el
periodo de garantia del proveedor y a nofificar las solicitudes de alencion de correctivos de manera oportuna y por lo canales suministrados por el proveedor mientras la
garanlia este vigente.

4. Incorporar en su inventario los ventiladores que reciba:
La Secretaria de Salud DEL QUINDIO

se compromete 2 adelantar las actividades necesarias para inlcuir los (L15_)_QUINCE _ equipos relacionados en
la presente acla al invetario de activos fijos de la institucion.
5. Realizar recibo de los equipos:

La Secretaria de Salud DEL QUINDIO

con la firma de la presente acta da por recibido los equipos que en ella se relacionan, como se detalla a continuacion:

5.1.  Especificaciones técnicas a verificar previo a la instalacién:

Marca / Modelo: CAREFUSION [ VELA
R @
Especificaciones técnicas minimas :E: 5 Observaciones
K
[1. Equipo para uso adullo/peditrico. X
[2. Panlalla Interconstruida:
[2:1 Tecnologia LCD o TFT X
[2.2 A color X
[2.3 Tamafio minimo 8" X
[3. Conlrol de parémetros de:
f3 1 Volumen corrienle que cubra €l rango de 50 0 menor & 2000 ml o mayar X
’ﬁ Frecuencia respiialona que culia el rango de 1 & B0 lespiraciones por muruia o s X
’.‘3‘3 PEEP/CPAP que culia el ranga de 1& 35 cmH20 o mayor X
[54‘ Presion inspiraloria que cubra el ranga de & 0 menor & 60 emH20 © mayo! X
ﬁ Fi02 que cubra el rango de 21 & 100% X
[ 3.6 Mecanismo de disparo por flujo ylo por presion X
mensibﬂidad espiraloria X I
[3.8. Sensiilitad inspiratonia o riger 1 \
{mresuﬂn soporte (PSV), presion asistiga qué cubra el rango de 0 a 50 em H20 o mayor X
IBTO Tiempo Inspiralorio que cubra &l rango de 0 3 o menor a § segundos X \
[:3.1 1. Ajuste de ramp.! ae presion, relardo INsplralono, ranpa X \
’372. Incremento 100% de 02 de 2 mun 0 mayor ‘ X \
!ﬁﬂu}o Inspiratono que cubra el rango de 10 a 100 Limin 0 may! l X ‘
ﬁ14 Flujo base, conlinuo o CPAP X \
{3 15 Con opcion de pausa nspiraloria X ‘ \
[3_16 Con opcion de pausa espiralona X l \
[4. Caracteristicas generales: Vien A
[4 1 Mezclador de aire - 0xigeno inlerno IES ‘
[4.2 Monitoreo de FiQ2 interno o integrado | x| | I
[4.3 Sensor de fujo. IS
4.4 Con sistema de compensacion de fugas |5 ]

[ﬁ Desplicgues en pantalia y panel de control en idioma espandl I X ‘ ‘

[4.6 Generacion de air mediante sislema de Luibina de allo flup (0poona) K | | -
[5. Que permita monitorizar los sigulentes pardmeros: | B0 ) =
[j | Pieson wispirdlona pico. ‘ X ‘ l ———

E? Presion media en vias aéreas l X ‘ l
53 Presin oe meseta Y
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5.4 PEEP y/o Aulo PEEP
5.5 Frecuencia respiraloria
5.6 Voluman minuto.

5.7 Relacion | E.

5.8 Volumen corriente exhalado.

|

|

|

|

5.9 Fi02 ‘l
|

|

5.10 Distensibilidad
5.11 Resislencia

5.12 Desplieque de al menos 2 de las lres curvas de ventilacion da forma simultanaa: presidn/iiempo, fujoliempo y volumanftiempo
-1

5.13. Desphegue de budles que incluya presidn/volumen (opcional) \
5.14. Monitoreo capnografia CO2 (opcional)

I
5.13 Capacidad de almacenar evenlos relacionados con los pardmetros ventilalorios selaccionados y tendencias al menos de 24
horas
6. Modos ventilatorios:

6.1 Modos convencionales en presion y volumen.

6.2 Ventilacion Asisto /Conlrolada y ventilacion mandaloria intermitenta sincronizada (SIMV) controlada por volumen.

!
6.3 Venlilacibn Asislo/Conlrolada y ventilacién mandaloria intermilente sincronizada (SIMV) controlada por presién. |
6.4 Ventilacion espontanea: presion soporte/CPAP. 1

6.5 Venlilacion no invasiva

6.6 Venlilacion en dos niveles de presidén BIPAP o BILEVEL o DUOPAP

6.7 Respaldo en caso de apnea de acuerdo al modo ventilalorio, por volumen o presién.
7. Alammas: : ¥

7.1. Audibles y visuales ajustables.

7.2 Presion inspiratona alla y baja.
7.3 PEEP bajo.

7.4 Apnea.

7.5 Volumen minuto yfo corriente (alto y bajo).
7.6 Frecuencia respiratoria alta.
7.7 FiO2 alta y baja.
7.8 Falla en el suministro de gases.

7.9 Falla en la alimentacién eleclrica.
7.10 Bateria baja.

7.11 Falla del ventilador.
7.12 Silencio de alarmas.

8. Bateria recargable de respaldo con automomfa de minimo una (1) hora S
9. Requerimiento eléctrico 110 Vol +/= 10% /60 Hz con cable grado hospilalario
Accesorios y consumibles incluldos:... - : Rt
Un (1) brazo soporie para circuito de pacienle (opcional).

Una (1) base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas.
Un (1) kit de mangueras para suministro de gases medicinales

= |

[ x|

| x|

I x|

Un (1) regulador de presién para el suministro de gases medicinales (uno por cada gas requerido para el normal funcionamiento del \ .- \ -
equipo).

| x|

=

Sensor de flujo =

Cien (100) circuitos de paciente adulto
Doscientos (200) filtros anlibacteriales de alta eficiencia

53. Verificacién de equipos y accesorios:

ﬁo. Marca Modelo No. Serie
1 CAREFUSION VELA \JCAT04788

Partes | Accesorios inlcuidos en la oferta

Brazo soporle para circuito de paciente

Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
[[1] cable de poder AC

Circuilo de ventilacion
[__0:] Filtro anlibacteriano

Brazo soporte para circuito de paciente

m Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

Cable de poder AC
Circuito de ventilacion

m Filiro antibacteriano
3 | CAREFUSION |  VELA  Y[CAT05090

2 | CAREFUSION VELA  NCAT04050

Brazo soporte para circuito de paciente
Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
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m Braz0 sopoe pard (Hauly e pocenis

m N O ManQuerss Paad SISy o8 §ases medicnales
[1] Catie 0 pods AC
Crouio a2 wenliacon
[_—Q__l Fivo antbacenae
CATOa12 [[1] Brazo soporte pars cacuito se pacenis
E Base waabk paa & eQupo cun salema de isno en al mencs 2 (uedas
m KR e (han@ueras paa Sumnslio de gases medicnaies
[I] Cabr oz pockr AC
Crcuio de ventiaom
D:] Fivo antpactenane
, [(17] Braco sopurte para crouito de pacients

10 | CAREFUSION CATHMS
[D Base wdabe pas o eQ.ip0 L0 SsEia Je Tens &n @ mencs £ ruedas

11 | CAREFUSION

[ [caerision | Vet \\10'«705023
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[I] Base rodable para el equipo con sistema de freno en af menos 2 ruedas \
[II Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
1] cavle da poder AC
[II Clrevilo de ventilacion
y [Co] Firo entivactariano
13 | CAREFUSION VELA \|JCATO05083 [I] Brazo soporte para circuilo de paciente ‘\
[I] Base rodable para el equipo con sistama da frano en al menos 2 ruedas
(3] Kit de manguaras para suministro de gases madicinales
II] Cable de poder AC
II] Clrcuito de venlilacién
~ [[@] Filtro antibacteriano
14 | CAREFUSION VELA  NCATO4391 |I| Brazo soporle para clrcuito de paciente
|I| Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
IIl Kil de mangueras para suministro de gases medicinales
. |I] Cable de poder AC
E] Circuilo de venlilacion
[[0] Fillro antibacteriano
15 | CAREFUSION VELA  NJCAT05020 [D Brazo soporte para circuilo de paciente
II] Base rodable para el equipo con sislema de freno en al menos 2 ruedas
IIl Kit de mangueras para suministro de gases medicinales
|I| Cable de poder AC
II] Circuilo de ventilacion
Filtro anlibacteriano
$.4.  Verificacién de entrega de documentos
No. Marca Modelo No. Serie Documentos
1 CAREFUSION VELA CAT04788 Hoja de vida Manual de operaciéniusuario
Copia Permiso Comercializacién Manual manlenimiento/servicio
Cronograma mant. Preventivo Diagrarna de partes
Registro capacitacion Guia rapida de funcionamiento
Registro instalacion Lisla de chequeo para mtto preventivo
Manual/guia de instalacién Guia de limpieza y desinfeccion
Copia de la Declaracion de Importacion Carta de garantia y contacto de serv. técnico
2 CAREFUSION VELA CAT04050 Hoja de vida Manual de operacién/usuario
Copia Permiso Comercializacion anual mantenimiento/servicio
Cronograma mant. Preventivo D'lagrarn.a de partes
Regislro capacitacion Guia rapida de funcionamiento
Registro Instalacion Usta de chequeo para mito preveniivo
Manualfguia de instalacion Guia de limpieza y desinleccidn
Copia de la Declaracion de Importacion Carta de garantia y contaclo de serv. técnico
3 | CAREFUSION VELA CAT05090 Hoja de vida [ X IManual de operacioniusuario
Copia Permiso Comercializacion Manuat manlenimienlolsemnicio
Cronograma mant. Preventivo Dtagrama de partes
Registro capacitacion Guia rapida de funcionamiento
Regislro instalacién Lisla de chegueo para mito preveniivo
Manualiguia de instalacion Gu'ta de limpieza y desinfeccion
Copia de la Declaracion de Importacién Cana de garantia y contacto de serv. téenico
4 CAREFUSION VELA CAT04549

Hoja de vida

Copia Permiso Comercializacion
Cronograma mant. Preventivo
Registro capacitacion

Registro instalacion
Manual/guia de instalacion

Copia de la Declaracion de Importacion

Manua\ de operacidn/usuario
Manual mantenimientolsenicio
Diagrama de partes
Guia rapida de funcionamiento
L'lsta de chequeo para mtto preventiva
Gu‘\a de limpieza y desinfeccion

Carla de garantia y contacto de sefv. tecnico
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12 / CAREFUSION VELA

Hoja de vida

Copia Permiso Comercializacion
Cronograma mant. Preventivo
Registro capacitacion

Registro instalacion

5 | CAREFUSION VELA CAT04871 [ ] Hola da vida [CX_Ianualde operacioniusuario
[z] Copla Parmiso Gomerclalizaclén X |Mnnunl mar ofservico
Cronograma mani, Pravanlivo Dingrama de partas
[x] Registra capaciacien [Cx"]cuia répida da tunclonamianta
m Registro Instalacion [ Juista de chequeo para mtto preventivo
Manualigula de instalacién Gula de limpieza y desinfeccion
[Cx] copia de In Deciaracion da Importacién [X_)carta de garantia y contacto de sarv. lécnico
6 | CAREFUSION VELA CGATOS051 m Hola de vida Manual de operacibniusuario
[Il Copia Permiso Comercializacién Manual mantenimiento/senvicio
E] Cronograma mant. Prevenlivo Diagrama de partes
Registio capacitacion X Jouia répida de lunclonamienta
Registro instalacion Lisla da chaquea para mito preventivo
Manualiguia de instalacion mGuia de limpieza y desinfeccion
|I] Copia de la Declaraclon de Importacién Cana de garanlia y contacto de serv. téenico
7 CAREFUSION VELA CATO4985 m Hola de vida Manual de operacién/usuario
Copia Permiso Comercializacién X |Manual mantenimiento/serviclo
Cronograma mant. Preventivo Diagrama de partes
Regislro capacilacion Guia rapida de luncionamiento
Registro instalacion Lisla de chequeo para mitio preventivo
Manual/guia de inslalacién Guia de limpleza y desinfeccion
Copia de la Declaracion de Importacion Carla de garanlia y contacto de serv. técnico
CAREFUSION VELA CAT04574 Hoja de vida Manual de cperacién/usuario
Copia Permiso Comercializacion Manual mantenimiento/servicio
Cronograma manl. Prevenlivo Dtagrama de partes
Registro capacilacion [xJouia rapida de funcionamiento
Registro inslalacion Lisla de chequeo para mtto preventivo
Manual/guia de inslalacién Gu'la de limpieza y desinfeccion
Copla de la Declaracion de Importacién [XJcarta de garantia y contacto de serv. técnico
9 CAREFUSION VELA CAT04640 Hoja de vida Manual de operacién/usuario
Copia Permiso Comercializacién Manual mantenimiento/servicio
Cronograma mant. Preventivo Diagrama de parles
Registro capacitacion Gu‘la rapida de funcionamiento
Registro instalacion Lisla de chequeo para mtto preventivo
Manualiguia de instalacion IGuia de limpieza y desinfeccion
Copia de la Declaracion de importacion Carta de garantia y contacto de serv. t&cnico
10 | CAREFUSION VELA CAT04945 Hoja de vida Manual de operacion/usuario
Copia Permiso Comercializacidn Manual mantenimientol/servicio
Cronograma mant. Prevenlivo Diaglama de parles
Registro capacitacidn Guia rapida de funcionamiento
Registro instalacion Lisla de chequeo para mto preventivo
Manual/guia de instalacién Gu‘la de limpleza y desinfeccion
Copia de la Declaracion de Importacion Carla de garanlia y contacto de serv. 1écnico
11 | CAREFUSION VELA CAT05126 Hoja de vida Manual de operaciénfusuario
Copia Permiso Comercializacion Manual mantenimiento/senvicio
Cronograma mant. Preventivo Diagrama de partes
Registro capacilacion [ x_Guia rapida de funcionamiento
Registro instalacion Usta de chequeo para mito preventivo
Manual/guia de instalacion Gu'\a de limpieza y desinfeccion
Copia de la Declaracion de Importacion Cana de garantia y contaclo de serv. técnico
CAT05023

Manual de operacién/usuario
Manual mantenimientolservicio
Diagrama de partes

Guia rapida de funcionamiento
Lisla de chequeo para mto preventivo
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E Manuallguia de inslalacién
| X | Copla da la Daclaracion de Imporlacion

[ Jcuia delimpiezay desinfeccion

Csna de garantia y contacto de serv. técnico

13 | CAREFUSION

VELA

CATO05083

m Hoja de vida

m Copla Parmiso Comerclalizacion
[z] Gronograma mant. Praventivo
Raglstro cApACIACon

[I] Regslro Instalacion

Manualiguia de inslalacién

m Copia da |a Declaracion de Importacién

'Manu| de operadbnlusuaﬂo
Manual manlenimiento/serviclo
Dlagmma de partes

Guln rapida de funcionamiento
Usla de chequeo para mitto preventivo

[EGIHB da limpleza y desinfeccién
Ecmz de garantia y contacto de serv. técnico

14 | CAREFUSION

VELA

CAT04991

Hola de vida

m Copla Permiso Comercializacion
Cronograma mant. Prevenlivo
Reglstro capacitacion

[I] Ragislro Instalacion
[x] Manualiguia de instalacién

Copla de la Declaracion de Impartacién

Manual de operacién/usuario

Manual mantenimienlolservicio
[x_piagrama de partes

[X_Jouia rapida da funcionamiento
L1sla de chequao para mito preventivo
Guia de limpieza y desinfeccién

[ X _Jcarta de garantia y contacto de serv. técnico

15 | CAREFUSION

VELA

CAT05020

Hola de vida

Copia Permiso Comercializacion
Cronograma manl, Preventivo
Regislro capacilacion

Regislro inslalacion
Manualiguia de instalacién

Copla de la Declaracion de Importacién

Manual de operacidn/usuario
Manual mantenimientolservicio
Diagrama de parles

Guia rapida de funcionamiento
Lisla de chequeo para mito preventivo
[ X_]Guia de limpieza y desinfeccién

Can‘.a de garantia y contacto de serv. técnico

De acuerdo a lo evidenciado y registrado en el acta se formaliza el proceso de verificacién de Iransporte, entrega, instalacion,
cada uno de los equipos relacionados a la Secretaria de Salud

Secretaria de Salud

CAREFUSION

DEL QUINDIO

, modelo
15 )} _VENTILADORES MECANICOS

Adicionalmente, se verificé el cumplimiento de lodas y cada una de las especificaciones l&cnicas minimas que hacen parte de
2020, sobre los venliladores marca
Nola: La totalidad de los equipos (

VELA .

DEL QUINDIO

Nota 2: Asi mismo la IPS nolificara al proveedor y al correo reportenovedades.u
acta, dicho reporte sera a cargo del ingeniero reponsable del area big

a de la institucion

, quedaron en custodia (instalados y puestos en funcionamiento) de en las IPS que la

puesta en funcionamiento y entrenamiento de

| concepto técnico eritido el 29 de julio de

Observaciones:

[V

Séﬁiﬁéalud I {

Nombre Delegado

Cedula [(F

Proveedor
Nombre

R odol Fo 30‘90/1?/ G.
ceiss 716 P IGAROC Y

> " 4
Gerente IPS

Nombre Erfl%. J..I- iana P-

Cedula BE 75843

Ingeniero Biomédico
Nombre {429

Cedula 1003B2202S

(1 Priteg (honectrol -

Universidad Manuela Beltran

Inlevenloria
Nombre

Cedula

Daniela Camacho Estrada

1,053,849,677
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e tior [ CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 163-2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO lﬁ}
T DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A e

ACTA ACLARATORIA No. UMB-MSPS-ACL-INSTRUMENTACION S.A.-0079

FECHA ACTA INICIAL 08/09/2020
LUGAR DE INSTALACION CLINICA LA SAGRADA FAMILIA

“Por medio de la cual se garantiza el acceso a la informacion de interventoria correspondiente del
acta de instalacion de equipos biomédicos en el marco del contrato de prestacion de servicios No.
5577-MECOVID-19-595-2020"

El coordinador Técnico de interventoria ejecutada por la Universidad Manuela Beltran a los contratos
suscritos por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social y la Unidad Nacional para la gestion del Riesgo
de Desastres UNGRD, en atencion de la verificacion de calidad de las actas por medio de las cuales
se reporta la entrega de los equipos biomédicos para atender la pandémica COVID-19, se permite
emitir la presente acta aclaratoria, en garantia del acceso a la informacién clara y objetiva de los
procesos de aceptacion de entrega a satisfaccion de equipos tipo Ventiladores marca Carefusion /
Vela asi:

DESCRIPCION DEL ACTA PRINCIPAL

El siguiente cuadro relaciona la informacion correspondiente al acta de entrega firmada en Clinica La
Sagrada Familia SAS, en donde fue entregados (15) Quince equipos biomédicos correspondientes
a Ventilador, misma que sera objeto de aclaracidn por el presente documento y cuya informacion
veridica y soportada corresponde a los siguientes datos:

Item Contenido en el Acta No contenido en el Acta Informacion Aclaratoria

Numero de Acta - 251

Fecha de Concepto Técnico X | - | 26 de Marzo de 2020

Nombre de Representante de
ente Gubernamental de Salud
Numero de Cedula

Nombre de Gerente de IPS
Numero de Cedula

Nombre de Ingeniero
Biomédico de IPS
Numero de Cedula

Nombre de Representante de
Proveedor
Nimero de Cedula

Nombre de Interventor
Biomedico
Numero de Cedula

Pagina 1de 2



$ i' CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 163-2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO

DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A

Nombre IPS Beneficiaria

Nombre Ente Gubernamental

X - Secretaria de Salud Departamental del
Quindio

Nombre Proveedor

B Item a Corregir

Equipo \

Informacién Técnica de los Equipos

Marca / Modelo

Item Corregido

*La informacion aqui contenida es aclaratoria y se diligencia en concordancia con errores de digitacion o no legibilidad del documento principal

Observaciones

Ninguna.

El presente documento se expide en atencion de las facultades otorgadas a la Universidad Manuela
Beltrdn por medio del contrato de prestacion de servicios No. 5577-MECOVID-19-595-2020,
atendiendo ademas las disposiciones relativas a la modificacion de errores formales contenidas en el
articulo 45 de la ley 1437 de 2011, y se concibe como parte integral del acta original objeto de

aclaracion

Emitido el 30 del mes de Noviembre del afio 2020.

Cordialmente,

FREDDY ALEXANDER BARBOSA JAIMES
Coordinador Técnico de Interventoria

Universidad Manuela Beltran

Proyectd: SFigueroa
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