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5. Realizar recibo de los equipos:
LaSemshriadeSahddeSmmclu,cmIaﬁrmadelapmmteactadapmreebidobsequipmqueeneﬂasemhdonan,msedehﬂaawnhnadﬁn:

5.1 mmm-mmﬂhm; Marca / Modelo: CAREFUSION / VELA COMPREHENSIVE

Especificaciones técnicas minimas Observaciones

No Cumple

2.1 Tecnologia LCD o TFT
22 A color
2.3 Tamalio minimo 8*

SN NS Cumple

FASRIE S Sl e o

J.IVdunoanmMadmdﬂoomammomm
3.2, meWmumaiawmwMom
SJ.PEEPBPAPanadmpdensSMOom
3.4MWMMdmdo50ma80MOom.

3.5. FiO2 que cubra ef rango de 21 a 100%
3.6.Muainmododm:oporlqoylopam

3.7. Sensivilidad espiratona.

3.8. Sensibilided inspiratoria o triger
3.9<MM(PSV).MM¢.dedQO-50mH20°m.
3.10.Tmpobwimbqnalndmmdoo.3umu5ugm
3.11.Mdnmmdopmion,mwm
3.12.hum100$6002¢n2ni|om
3.13.th)im«nabmquodoma1ooumnomnr.

3.14. Flujo base, continuo o CPAP.
3.15. Con opcion de pausa inspiratoria
3.16. Con opcién de pausa espiratoria

MNP

4.1 Mezclador de aire - oxigeno interno,
4.2 Monitoreo de FiO2 interno o integrado.

4.3 Sensor de flujo.
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{5.1 Presién inspiratoria pico.
{5-2 Presion media en vias aérees.
5.3 Presién de meseta.

{5.4 PEEP ylo Auto PEEP

|55 Frecuencia respiratoria.

5.7 Relacion L E.

5.8 Volumen corriente exhalado,
5.9 Fi02

[5.10 Distensbiidad

5.1 Resistencia.
.12waum2«mm“umﬁmmmmym

5.13. Despliegue de bucies que incluya presionvolumen (opcional)
{5:14. Monitoreo cepnografia CO? (opcional)
5<13wummmmummmm;mumau

horas.
Lirbod \onbi
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8.1 Modos convencionales en presion y volumen. |
p.zmmmMymmmmm(mmmwm.
mmmywmmammmmwm
6.4 Ventiacion espontanea: presién soporte/CPAP.

|65 Ventilacin no invasiva.

[8.6 Ventiacién en dos niveles de presién BIPAP o BILEVEL o DUOPAP \

1. Audibles y visuales ajustables,
7.2 Presion inspiratoria aita y baja.
7.3 PEEP bajo.

7.4 Apnea.

7.5 Volumen minuto y/o corriente (alfo y bajo).
7.6 Frecuencia respiratoria alta.

7.7 FiO2 altay baja.

7.8 Falla en of suministro de gases.

7.9 Falla en la alimentacion electrica.
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[Accesarios y consumibles incluidos:
lh(1)brnoeoputpmeirm’bdapaﬁu1h(opcimd).
Um(i)bmmdﬁnmdqbomndﬂumdoiunmdnmdmnm
lh(1)hdemguummmﬁi&odemm.
mp)mdomwmanamm)mdmmammdamm
YN (4 ) circuitos de paciente adulto

filtros antibacteriales de alta eficiencia

5.3.  Verificacion de equipos y accesorios:

No gﬁrcggdo

NO Wwcludo

P A B ANAN A

No. Marca Modelo No. Serie Partes / Accesorios inlcuidos en la oferta

[] Brazo soporte para circuito de paciente

Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
CAVOS\O' Kndemnguammwmndemmm

[7] cable de poder AC

[] circuito de ventiiacion

VELA

1 |CAREFUSION! (. \PREHENSIVE
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|[NG Fitro antibacteriano :

CAREFUSION

COMPREHENSIVE

CAT04944

(7] Brazo soporte pera ciruito de paciente
aaummmdaquapoemmmmenamzm
[7] Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

[7] cable de poder AC

[7] Circuito de ventiiacion

[Nd] Filtro antibacteriano

CAREFUSION

|

COMPREHENSIVE

CAT04881

Brmaopuhpaaeiwibdepmimb !
Bmm@hmdmmmmmﬁmmdmzm ]
Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

[7] cable de poder AC

[7] circuito de ventiacion

[No] Fiftro antibacteriano

CAREFUSION

|

COMPREHENSIVE

CAT04353

[L] Brazo soporte para circuito de paciente
Basemhbbmdoqu@pownsishmdeﬁmomalmzm
Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

[[7] cable de poder AC

|] circuito de ventiacien

[N9] Fiitro antibacteriano

CAREFUSION

|

VELA
COMPREHENSIVE

CATOS50049

[7] Brazo soporte para circuito de paciente v
Basemdabbpaadequipomaithmdaﬁummalannm
[£] Kit de mangueras para suministro de gases medicinaies

[7] cabie de poder AC

[/] Circuto de ventiacisn

[W9] Filtro antibacteriano

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CATQs022

[7] Brazo soporte para circuito de paciente

[~ ] Base rodabe para sl equipo con sistema de freno en af menos 2 ruedas
[L] Kt de mangueras pera suminisiro de gases medicinales

[7] cable de poder A

[7] Circuito de ventitacion

[no] Fitro antibacteriano

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT04093

[7] Brazo soporte para circuito de paciente

[7] Base rodable para ef equipo con sistema de freno en af menos 2 ruedas
Kitdemguemparasunﬁnistmdegasesmduhabs

[7] cable de poder AC

[7] Circuito de ventilacién

[NS] Fitro antibacteriano

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

CAT0492

(7] Brazo soporte para circuito de paciente

m Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
m Kndenmgwmmmmistndemmm

[7] catle de poder Ac

[7] circuito de ventiiacion

[N9] Fittro antibacteriano

CAREFUSION

VELA
COMPREHENSIVE

[~ Brazo soporte pera circuito de paciente

[/ ] Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
CATOAD 29 Kit de mangueras para suministro de gases medicinales

[7] cable de poder AC
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mCtmdavmﬁbcm
[N Fitro antibacteriano
(7] Brazo soporte para circuito de paciente
BmemdﬂemdamipownsistsmadeﬁnnomdmZmedu
VELA (7] Kt do mangueras para suminisiro de gases medicinales
10 | CAREFUSION COMPREHENSIVE |CATO43 14 [ 7T Gl O o AC
[7] circuito de ventitacion
[N3] Fitro antibacteriano
Blazosnpomparaciwﬁodapacianb
Basemdd)hpaadomipomnlism*deﬁmomdmoﬂmm
VELA Kndemmgtmaspa-asunﬁ\isto»degasesmedieiﬂas
11 |CAREFUSION compreHENSIVE | CAT0AA29 (7] oty i A
[7] circuito de ventiiacién
[N Fitro antibacteriano
54, Verificacion de entrega de documentos
No. Marca Modelo No. Serie Documentos
[7] Hola de vica [ IManual de operacicnusuario
VELA Cmuomw-ltPrevem‘vo Divlnadsm
1 |CAREFUSION COMPREHENSIVE | CATOSV0|  |[[7] Registro capacitacion [7 ] uia répida de funcionamiento
[[7] Registro instatecién [ ]uista de chequeo para mito preventivo
[ ] Manuaiiguie de instaacisn [/ Juie de lmpieza y desinfeccion
[ ] Copi dela Dectaracion do importecion [ | Cartade garani  contacto d ser.tsnico
[/] Hoja de vida [/ Jmanual de aperacionusuerio
VELA Cmtwmnummim Diqmd.pam
2 |CAREFUSION COMPREHENSIVE | CATO04944 |[7] Registro capacitacion [~ Jouia répida de funcionamiento
[[7] Registro instatacion [ Juista de chequeo para mito preventvo
[7] Menusiguia de instaacién [ Jcuia de impiezay desinfeccion
[[7] Gopia de ta Dectaracion de Importacisn [ Jcarte de garantia y contacto de serv, técrico
[7] Hoia de vida [/ Menusi de operaciontusuario
VELA Qmmﬁwm ﬁq-mdopm
3 |CAREFUSION COMPREHENSIVE | CATOABB | |[7] Registro capeitacion [/ Jouiarépica de funcionamiento
Rewtomﬁmén Lihdod\eqmmmmﬁo
[7] Menualiguia de instatacion [ Jouia de mpieza y desinfeccion
[~] Copia de a Dectaracion de importacién [ Jcarta de garantia y contacto de serv. técrico
[7] Hoje de vida [ JManual de operaxioniusuario
VELA Orwwmunmhwmo D'wm&pahs
4 |CAREFUSION COMPREHENSIVE | CATO 4353 |[7] Registo capacitacion [ Jouia répida de funcionamiento
: [7] Registroinstatecion [~ Justa de chequeo para mito preventivo
[7] Menuaitguia de instaacisn [ Jouia de bmpiezay desinfoccisn
[7] copia de e Deceracion de impertacién [ 7 Jcarta de geraniia y contacto de serv, técnico
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Hoja de vida [/ JManua de operaciéniusuerio
A Cronograma mant. Preventivo [ Joiegrama de partes
P |CAREFUSION comprenNsive [ CATOS00q 7] Regero cpaectn [ Jouiriid o nconamiens
Registro instalacitn [/ Juista de chequso para mito preventivo
[7] Menuatiguia de instatecion [ Jcuia de impieza y desinfoccién
(7] copia de fa Dectaracion de importacisn [7 Jcarta de garanta y contacto de serv. t6onico
Hoja de vida [ IMenual de operacionusuario
[ oo ot [t i
VELA Cronograma mant Preventivo [/ Jviagrama de partes
® | CAREFUSION compreHENsIVE | CAT0:5022 [[] Regio copactec [ Jouarspica do funconamiento
Registro instalacion [ Juista de chequeo pera mito prevensvo
Manualiguia de instatacion [ Jouia de mpieza y desinfeccion
Copin de la Deciaracion de Importacion [/ |Carta de garaniiay contacto de serv. técnico
Hoja de vida [ JManuat de operaciontusuario
VELA Cronograma mant. Preventivo D'qwmdem
7 |CAREFUSION COMPREHENSIVE | CAT04093 Registro capacitacion G:h répida de funcionamiento
Registro instalacion [ Jista de chequea para mtto preventivo
Menual/guia de instalacion [ Jouia de impicza y desineccisn
Copia de la Declaracion de Importacion [+ |Carta de garantia y contacto de serv. técnico
Hoja de vida [ Jmanue de operacionusuario
Ve Cronograma ment. Preventivo [ Joiagrama e partes
8 |CAREFUSION COMPREHENSIVE |CATO4®32 Registro capecitacion [~ Jcuia répida de funcionamiento
Registro instalacion [ Juista de chequeo pera mito preventivo
Manuz/guia de instalacién [[7 Juia do tmpieza y desinfeccion
Copia de la Declaracion de Importacién [/ Carta de garanta y contacto de sery, téenico
Hoje de vida [/ JManusi de operacisniusuerio
VELA . Cronograma mant. Preventivo Diqumdepahs
9 |CAREFUSION COMPREHENSIVE | CATA® 29 |[7] Regisiro capacitacion [~ Jouia répida de funcionamiento
Registro instalacion [ Juistn de chequeo pera mito preventivo
Menualiguia de instalacion [~ Jouia de impieza desinteccisn
Copia de la Dediaracion de Importacien [~ | Carta de garentiay contactn de serv. cnico
Hoja de vida [ IManuai de operacionusuario
Usa Cronograma mant. Preventio [/ Ipiegrama de pertes
10 | CAREFUSION COMPREHENSIVE | CATO4314 Registro capacitacién 7 Jcuiarpida de funcionamiento
Registro instalacion [ Jtista de chequeo para mtto preventvo
[7] Menuatguie de instaecion [V Jouin de lmpiezay desinfeccisn
[7] copia de la Dectaracion de Importacisn [ Jcarta de garantia y contacto de serv. sécrico
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Hoja de vida [7 IMenuat de operaciontusuario
VELA Cronograma mant. Preventivo Dil;mdap-h
11 | CAREFUSION COMPREHENSIVE CATO 43249 Registro capacitacién | [~ Jouia rapida de funcionemiento
Registro instalacion Umd.d\oqmopnmw
Manualguia de instalacién [ J6uia de lmpieza y desintecrién
Copia de fa Decaracion de Importacion [/ Jcarta de garantiay contacto de serv. técnico
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e tior [ CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 163-2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO lﬁ}
T DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A e

ACTA ACLARATORIA No. UMB-MSPS-ACL-INSTRUMENTACION S.A.-0035

FECHA ACTA INICIAL 07/09/2020
CLINICA DE URGENCIAS
LUGAR DE INSTALACION BUCARAMANGA S.A.S

“Por medio de la cual se garantiza el acceso a la informacion de interventoria correspondiente del
acta de instalacion de equipos biomédicos en el marco del contrato de prestacion de servicios No.
5577-MECOVID-19-595-2020"

El coordinador Técnico de interventoria ejecutada por la Universidad Manuela Beltran a los contratos
suscritos por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social y la Unidad Nacional para la gestion del Riesgo
de Desastres UNGRD, en atencion de la verificacion de calidad de las actas por medio de las cuales
se reporta la entrega de los equipos biomédicos para atender la pandémica COVID-19, se permite
emitir la presente acta aclaratoria, en garantia del acceso a la informacién clara y objetiva de los
procesos de aceptacion de entrega a satisfaccion de equipos tipo Ventiladores marca Carefusion /
Vela asi:

DESCRIPCION DEL ACTA PRINCIPAL

El siguiente cuadro relaciona la informacién correspondiente al acta de entrega firmada en Clinica de
Urgencias Bucaramanga SAS, en donde fueron entregados (11) Once equipos biomédicos
correspondientes a Ventilador, misma que sera objeto de aclaracion por el presente documento y
cuya informacién veridica y soportada corresponde a los siguientes datos:

Item Contenido enel Acta | No contenido en el Acta Informacion Aclaratoria
Numero de Acta - 71

Fecha de Concepto Técnico - | - |

Nombre de Representante de
ente Gubernamental de Salud
Numero de Cedula

Nombre de Gerente de IPS
Numero de Cedula

Nombre de Ingeniero
Biomédico de IPS
Numero de Cedula

Nombre de Representante de
Proveedor
Nimero de Cedula

Nombre de Interventor
Biomedico
Nimero de Cedula

Pagina 1de 2
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m CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 163-2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO

DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A

Nombre IPS Beneficiaria

Nombre Ente Gubernamental

Nombre Proveedor

Informacio

Item a Corregir Equipo

n Técnica de los Equipos
Marca / Modelo

Item Corregido

Ninguna.

*La informacién aqui contenida es aclaratoria y se diligencia en concordancia con errores de digitacion o no legibilidad del documento principal
Observaciones

El presente documento se expide en atencion de las facultades otorgadas a la Universidad Manuela
Beltran por medio del contrato de prestacion de servicios No. 5577-MECOQOVID-19-595-2020,
atendiendo ademas las disposiciones relativas a la modificacion de errores formales contenidas en el
articulo 45 de la ley 1437 de 2011, y se concibe como parte integral del acta original objeto de

aclaracion

Emitido el 08 del mes de Noviembre del afio 2020.

Cordialmente,

Heryay | JCLWHoe
FREDDY ALEXANDER BARBOSA JAIMES
Coordinador Técnico de Interventoria
Universidad Manuela Beltran
Proyecto: SFigueroa
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