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de Salud de Santander mediante fa Resolucién anexa a la presente acta.
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5. Realizar recibo de los equipos: )
LaSeumiadeSadedeSantandar,conIaﬁmxadelapresenteac!adaporredbidoloaemiposquemellaserelacionm,oomosedetaﬂaaconﬁnuacién:

- Especificaciones técnicas a verificar previo a la instalacion: Marca / Modelo: CAREFUSION / VELA COMPREHENSIVE

Especificaciones técnicas minimas

Observaciones

| Cumple
No Cumple
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3.3. PEEPICPAP que cubra el rango de 1 a 35 amH20 o mayor

3.4.Mmquommdmd-50mnﬂomﬂ00msya.

3.5. FiO2 que cubra el rango de 21 a 100%

3.6. Mecanismo de disparo por flujo y/o por presion.

3.7. Sensibilidad espiratoria.

3.8. Sensibilidad inspiratoria o triger

3.&Mm(PSV).MMwadedoOa5ﬁmH20om.
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3.12. Incremento 100% de O2 de 2 min 0 meyor

3.13. nioﬁnpimbmmumgodomﬂWLMnom.

3.14. Flujo base, continuo o CPAP,

3.15. Con opcibn de pausa inspiratoria
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3.16. Con opcion de pausa espiratoria

4.1 Mezlador de are - oxigond infero

4.2 Monitoreo de FiO2 interno o integrado.

4.3 Sensor de flujo.

4.4 Con sistema de compensacion de fugas
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[5.2 Presion media en vias aéreas.

5.3 Presion de meseta.

|54 PEEP ylo Auto PEEP

{5.5 Frecuencia respiratoria.

{5.6 Volumen minuta.

5.7 Relacién LE.

[55F02

[5.10 Distensibiidad.

[5.11 Resistencia

Ezwaumzammmamammwmmmymm

[5.13. Despiiegue de budies que inciuya presionvolumen (opoional)

[5-14. Monitoreo capnografia CO2 (opcional)
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[6.4 Ventilacion espontanea: presion soporte/CPAP.

8.5 Ventiiacion no invasiva

MVMM&NM“M BIPAP o BILEVEL o0 DUOPAP
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7.1, Audblesy visusles usizbles.

7.2 Presion inspiratoria alta y baja. |

7.3 PEEP bajo.

1.4 Apnea.

7.5 Volumen minuto y/o commiente (alto y bajo).

7.6 Frecuencia respiratoria alta.

7.7 FiO2 alta y baja.

7.8 Falla en el suministro de gases.

7.9 Falla en la alimentacion electrica.

7.10 Bateria baja.

7.11 Falla del ventilador.

et
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Un (1) regulador de presion (presjustado de 40 a 80 PSi) para el suministro de oxigeno desde un cindro No  enYeqgado
L~

|=A__ (L) circuitos de paciente adulto
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Cefo (o ) filtros antibacteriales de alta efidencia No \incluido
5.3. Verificacién de equipos y accesorios:
No. Marca Modelo No. Serie Partes / Accescrios inlcuidos en la oferta

m Brazo soports para circuito de paciente
[Z] Bmemd&bmdewipomnmmﬁmomdm2mdu

VELA EIKﬂdemmmparasunﬁnbvodemm
! |CAREFUSON! GompREHENSIVE |CATOAQ0% g e
I Circuito de ventilacion :
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|[%9] Fitto antibacteriane (o taclyidio)
E&mmﬁmmibdepwimb
EB&emdabbmdeqﬂpownsbkmdaﬁmomdanmedm
VELA Ekitdemmmsum'mistodemmdchabg
2 |CAREFU
. COMPREHENSIVE |CATO 5034 [ cable de poder AC
[ Circuito de ventitacion
[VF] Firo antibacteriano
m&azosopommciwibdemm' te
Basamﬂhhmdewipownsshm’ de freno en al menos 2 ruedas
VELA [7] Kit de mangueras pera suminisiro de gases medicinaies
3 [CAREFUSION! comprenensive |c aTo 033 e ic
[7] circuito de ventiacién
Fitmmﬁbactetiano
[7] Brazo soporte para circuito de paciente
Bmmdabbpafaelewlpo' con sistema de freno en al menos 2 ruedas
VELA [[7] kit de mangueras para suministro de gases medicinales
! [CAREFUSION| - oupREHENSIVE [ AT0 44 223 o PSR
[/] circuito de ventiiacion
[NJ] Fitro antibacteriano
Emmmmmm
mﬂuemdabbpaadequipoconﬁhundeﬁmomaIWZNMu
VELA mmammmmmmumm
5 CAREFUSION COMPREHENSIVE |C ATO 48 SO (7] Cable de poder AC
[ Circuito de ventiiacion
[N9] Fitro antibacteriano
Bmzosopommcirwi\odepm
MmdabbmelowipomsishvmdeﬁunmalnmmZmda
VELA mammmmmmm
g i COMPREHENSIVE [CATO 34 1© Cable de poder AC
[/] Circuito de ventiacion
Flkomﬁmiam
[] Brazo soporte para circuito de paciente
[] Base rouaie para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
VELA Kitdamanguempamauninistmdagaseamcidlﬂes
COMPREHENSIVE | CA10 4854 [7] Cable de poder AC
[/] circuito de ventiacién
[50] Fitro antibacteriano
[[7] Brazo soporte para circuito de paciente
[Zlammd@hpaadoquipocmsismdeﬁanoendm2nm
VELA Khdenmmpamsunmmmdammedchahs
8 CAREFUSION% COMPREHENSIVE | CATOA6LB o, O P
[A circuito de ventiacién
[M9] Filtro antibacteriano

7 |CAREFUSION

Brazo soporte para circuito de paciente

E Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
VELA CATOS 020 Kndemrguaasmsuninmdagassmm

COMPREHENSIVE Cable de poder AC

9 |CAREFUSION
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[] circuito de ventiiacion
[9] Fittro antibacteriano
[[/] Brazo soporte para circuito de paciente
Bmemdabhparademipocmsistsnmdetenomalmm2msdm
VELA Kndemngumpmsumhmdemm
10 | CAREFUSION
- COMPREHENSIVE CATO 4345 mmmmm
[£] circuito de ventiacion
[N3] Fittro antibacteriano
E&azompaacimﬁbdepadmh
[[7] Base rodable para et equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas
VELA Kndenmmpaawmmdomnmm
1 [CAREFUSION| ¢ ompREHENSIVE | CAT0 4846 5 A
[7] circuito de ventiiacion
Flllromﬁac!admo
54.  Verificacion de entrega de documentos
No. Marca Modelo No. Serie Documentos
[] Hoia de vida [ IManuel de operacionusuario
VELA Cruwuumﬁmﬁo Em""’“‘
! [CAREFUSION| o ompRenENsIvE [CATO 4909, |[7] Registo cepastasin [ 7 Juia rapida de uncionamients
[7] Registro instetacién [/ Juista de chequeo para mto preventivo
[£] Menuaiguia de instaiacion [/ Juia de impiezay desinfeccién
[L7] copia e Dectaracion do importacion [ 7| Gerta de garanti y contacto de serv. thcnico
Hq'adnida Ihmddoopcm
VELA mmmm liq'lnadepm
2. |CAREFUSION] ¢ oupREHENSIVE | ATO 5034 - |[7] Regiso capetacion [ ] ripida de funcionemiento
[[7] Registro instelacion [[7 ] uista de chequeo para mito preventvo
[] Menuaiguia de instaiscion [ Jcuia de impieza y desinfoccisn
[.£] Copie de o Deceracion do mportacion [ Carte do gerantiay contact de ser. térico
[] Hoie de vida [/ Jmanuat de operacionusuario
VEIA [Z] cronograma mant. Proveivo [ Joiagrama do pares
3 [CAREFUSION! o icorienee [CATO 502 |[7] Regiaio capaciin [7 )i iida de fonconsmianto
o [7] e e, I
o — [ T ————
[ Gopia de ta Dectaracion de importacién [~ Jcarta de gerantia y contacto de serv. técrico
[/] Hoia de vida [/ IManual de operacisniusuerio
VELA Quwuumﬁmﬁvo Divmdnpmu
¢ |CAREFUSION! comprenensive | C47 4422 |[7] Rageto cpaciain [ Joua ipida de tnsonamiorso
[7] Registro instetacion [/ Juista de chequeo para mito preventvo
[7] Menuaiiguia de instatacion [ Juia de tmpieza y desinfeccién
(7] Gopia del Deceracion s Impertacion [ |Carta de garantiay contocto de serv. técico
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Hoja de vida [/ IManuai de operacionusuario
A [[7] cronograma mant Preventivo [/ Joiagrama de pertes
CAREFUSION! compreHENSIVE |CATO 4850 SR cavnmdin (7 Jouia riicadofnconamioto
Registro instalacién [/ Justa de chequeo para mto preventivo
Manualiguia de instalacion [/ Juin de lmpieza y desinfeccién
Copia de la Declaracion de Importacion [/ Carta de garantia y contacto de serv. tscnico
Hoja de vida [7 Imanust de operacisniusuerio
(7] omarem comcstinie. [ et
CAREFUSION (. PREHENSIVE | C ATO 3410 Registro capacitacion [ Jouia répida de funcionamiento
Registro instalacion [/ Justa de chequeo para mito prevenivo
Manuallguia de instatacion [ Juia de bmpieza y desinfection
L] Copie dsta Deceracion de mportacin [/ Jart de garantiy contacto de serv snico
Hoja de vida [ IManusi de operacisniusuario
7] oo i [ st i
VELA Cronogama mant Prevenio [ Iograna depares
CAREFUSION! compREHENSIVE | CATO4BSA. (7] Regero sopacctn [ Jouarépce do ncemiert
Registro instalacion [ Juista de chequeo pera mito preventivo
[/] Manuaiiguia e instaiacién [/ JGuie de impiezay desinfeccion
Copia de ia Declaracion de Importacién [~ | Carta de garantiay contacto de sery. cnico
Hoja de vida [ IManual de operacionusuario
VELA Cronograma mant. Preventivo Diwndopams
CAREFUSION COMPREHENSIVE.| € ATO46L® Registro capacitacién [ cuia rapida de funcionemiento
Registro instaiecion [ Juista de chequeo pera mito preventvo
(L] Menuaiguia e instaiacion [ Jouia de impieza y desinfoccién
Copia de la Declaracion de Importacisn [/ |Garta de garantiay contacto de serv, técrico
Hoja de vida [/ Imanual de operaciontusuerio
L] comaremescomctcts [ st i
VELA Cronograma mant. Preventivo Diagumdgm
CAREFUSION| o oMPREHENSIVE | C ATO S0 36 Regisio capacitacisn [/ Jouia répida de funcionamiento
[L£] Registro instalacisn [ Juista de chequeo pera mto preventivo
Manualiguia de instalacion [/ Jouia de lmpiezay desinfoccion
Copia de la Dedlaracion de Importacién [/ Jcarta de gerantiay contacto de serv. tsenico
Hoja de vida [/ IMenual de operaciontusuerio
sk [[] cronograma mant. Preventivo mam
CAREFUSION COMPREHENSIVE | CATO4348 Registro capacitacién [/ Juia répida de funcionamiento
Registro instalacion E]thdednqueommm
Manuzliguia de instelacion [ Jeuia de mpieza y desinfectién
Copia de la Dediaracion de Importacién [ | Carta de garentia y contacto de serv. técrico
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[ Actamo. |Fecha: ©s-09-2029 5
Hoja de vida [ IMenual de operaciontusuario
VELA E Cronograma mant. Preventivo Ezm*m
11 | CAREFUSION COMPREHENSIVE |CAT™© 4046 Registro capacitacion [/ Jouia rapida de funcionemiento
Regisiro instalacion [ Juista de chequeo pers mito preventivo
Manualguia de instalacion [/ J6uia de impieza y desinfeccion
[7] Copia de fa Dectaracion de importacion [7]carta de garantia y contacto de serv. écrico

mmhnbdecadaumdehseqmposmhamadmah&umdesmddewm

(marzo) de (2020), sobre los ventiladores marca CAREFUSION, modelo VELA COMPREHENSIVE.
Nota 1: La totalidad de los (11) once equipos, medammwtbda(mﬂadwymmhmmb)mbps Gestionar Bienestar IPS

_Demmdoabeﬁdamhdoywmwdmsebnmdwmdemmmm entrega, mﬂacién,puestamfunciawniamoy

Adicionalmente, oevmﬁoéelcunmﬁmmbdebdasycadauna&hsespeummmminmquehmparbddconmptoﬁmmenn&dod(lﬁ)de

NouzAsurusmolaIPSmhﬁmdpmxdayalmmmwdqumeahwnbsewmdehpmbm dicho reporte sera a cargo de, reponsable
Mmmmdalamwmnmmrapormdngenm Mmmmmydmwmmg@gm“mbmw

Observaciones:
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Cedula (52#\4}345 Cedula 2558302 .
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Cedula : Cedula 3!)9.:\/33\/ Cedula 10?£q/~7;57
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CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 163-2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A

ACTA ACLARATORIA No. UMB-MSPS-ACL-INSTRUMENTACION S.A.-0034

FECHA ACTA INICIAL 05/09/2020
LUGAR DE INSTALACION IPS GESTIONAR BIENESTAR

“Por medio de la cual se garantiza el acceso a la informacion de interventoria correspondiente del
acta de instalacion de equipos biomédicos en el marco del contrato de prestacion de servicios No.
5577-MECOVID-19-595-2020"

El coordinador Técnico de interventoria ejecutada por la Universidad Manuela Beltran a los contratos
suscritos por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social y la Unidad Nacional para la gestion del Riesgo
de Desastres UNGRD, en atencion de la verificacion de calidad de las actas por medio de las cuales
se reporta la entrega de los equipos biomédicos para atender la pandémica COVID-19, se permite
emitir la presente acta aclaratoria, en garantia del acceso a la informacién clara y objetiva de los
procesos de aceptacion de entrega a satisfaccion de equipos tipo Ventiladores marca Carefusion /
Vela asi:

DESCRIPCION DEL ACTA PRINCIPAL

El siguiente cuadro relaciona la informacion correspondiente al acta de entrega firmada en
Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clinica Gestionar
Bienestar, en donde fueron entregados (11) Once equipos biomédicos correspondientes a
Ventilador, misma que sera objeto de aclaracién por el presente documento y cuya informacion
veridica y soportada corresponde a los siguientes datos:

Item Contenido en el Acta | No contenido en el Acta Informacion Aclaratoria
Numero de Acta - 65

Fecha de Concepto Técnico - | - |

Nombre de Representante de
ente Gubernamental de Salud
Numero de Cedula - X 88.232.476

Nombre de Gerente de IPS
Numero de Cedula

Nombre de Ingeniero
Biomédico de IPS
Nimero de Cedula

Nombre de Representante de
Proveedor
Numero de Cedula

Nombre de Interventor
Biomedico
Numero de Cedula
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Nombre IPS Beneficiaria
Nombre Ente Gubernamental

Nombre Proveedor

Informacio

n Técnica de los Equipos
Marca / Modelo

Item a Corregir Equipo Item Corregido

*La informacién aqui contenida es aclaratoria y se diligencia en concordancia con errores de digitacion o no legibilidad del documento principal
Observaciones

Ninguna.

El presente documento se expide en atencién de las facultades otorgadas a la Universidad Manuela
Beltran por medio del contrato de prestacion de servicios No. 5577-MECOQOVID-19-595-2020,
atendiendo ademas las disposiciones relativas a la modificacion de errores formales contenidas en el
articulo 45 de la ley 1437 de 2011, y se concibe como parte integral del acta original objeto de
aclaracion

Emitido el 08 del mes de Noviembre del afio 2020.

Cordialmente,

’
. albo o
e QY /Chl
:

FREDDY ALEXANDER BARBOSA JAIMES
Coordinador Técnico de Interventoria
Universidad Manuela Beltran

Proyecto: SFigueroa

Pagina 2 de 2

£

A



